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 Foram desenvolvidos métodos para a determinação de mercúrio e tálio em amostras 
ambientais usando as espectrometrias de absorção atômica e de massa. Foram investigados 
modificadores permanentes como irídio, paládio, ródio e rutênio para a determinação de 
mercúrio em materiais certificados: cinza, esgoto, sedimento marinho e sedimento de rio, 
com um tamanho de partícula ≤ 50 µm, usando a espectrometria de absorção atômica com 
forno de grafite com amostragem sólida. Os modificadores foram termicamente 
depositados sobre a plataforma. Uma massa total de 250 µg de cada modificador foi 
aplicada usando 25 injeções de 20 µL da solução do modificador (500 mg L-1), executando 
um programa de temperatura para o condicionamento do modificador após cada injeção. O 
desempenho do paládio foi o mais consistente, tendo a massa característica como o maior 
critério, resultando em uma excelente correlação entre os valores medidos de absorvância 
integrada e o conteúdo de mercúrio certificado. Uma quantidade de mercúrio foi perdida da 
solução aquosa durante a etapa de secagem, mesmo usando todos os modificadores 
investigados e o nitrato de paládio e magnésio como modificador adicionado em solução. 
A perda do mercúrio em solução aquosa pode ser contornada após a adição de 
permanganato de potássio, que finalmente tornou possível o uso de calibração com padrões 
aquosos para a análise direta de sólidos. Uma massa característica de 55-60 pg de mercúrio 
foi obtida para as amostras sólidas, usando paládio como modificador permanente, e 
também em soluções aquosas após a adição de permanganato. Os resultados obtidos para 
mercúrio em cinza, esgoto e sedimentos, usando a análise direta de sólidos e calibração 
com padrões aquosos, foram satisfatórios para um procedimento de rotina, apresentando 
um limite de detecção de 0,2 mg kg-1. Foi proposto também um método para a 
determinação de mercúrio e tálio em amostras ambientais usando a espectrometria de 
massa com plasma indutivamente acoplado com amostragem por suspensão. O 
permanganato de potássio em solução, usando tubo tratado com rutênio e tubo não tratado, 
bem como o potássio e o manganês em solução, foram estudados como modificadores e 
carreadores. A melhor sensibilidade e estabilização térmica foram obtidas com 
permanganato de potássio em um tubo não tratado, especialmente para tálio. Essas 
condições foram adotadas, juntamente com as temperaturas de pirólise de 300°C para 
mercúrio e 500°C para tálio, e uma temperatura de vaporização de 1000°C para ambos 
analitos. A exatidão do método foi confirmada pela análise de oito materiais certificados, 
 IX 
usando calibração externa com padrões aquosos preparados da mesma maneira que as 
suspensões. Os limites de detecção nas amostras foram 0,18 µg g-1 para Hg e 0,07 µg g-1 
para tálio. A precisão encontrada para as diferentes amostras, como desvio padrão relativo, 
foi de 0,8-11 % para mercúrio e 1-9% para tálio (n = 3). O último desenvolvimento de 
método foi a determinação de tálio usando a espectrometria de absorção atômica de alta 
resolução com fonte contínua. A determinação de tálio pela espectrometria de absorção 
atômica convencional é afligida por várias interferências difíceis de controlar. A 
espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua, técnica não 
disponível comercialmente, foi usada para investigar e eliminar interferências espectrais e 
para desenvolver um método capaz de determinar tálio em carvão usando amostragem 
direta de sólidos. Quando temperaturas de pirólise ≤ 600°C foram usadas, o sinal do tálio 
foi precedido por uma absorção atômica não específica devido à matriz do carvão, e uma 
absorção molecular característica com uma pronunciada estrutura fina apareceu depois da 
absorção atômica do tálio. Sob condições otimizadas, a absorvância não específica no 
início da etapa de atomização pode ser eliminada, e a absorção atômica pode ser separada 
no comprimento de onda e no tempo das estruturas moleculares, tornando possível uma 
determinação de tálio livre de interferências. Os resultados obtidos sem modificador, com 
paládio adicionado em solução e rutênio como modificador permanente, para 11 amostras 
de carvão e uma de cinza de carvão foram concordantes, com um nível de confiança de 
95%, usando calibração com padrões aquosos. Foram obtidas massas características de m0 
= 12 pg com pixel central e 5,5 pg com pixel central ±1. A precisão, como desvio padrão 














Methods for the determination of mercury and thallium in environmental samples 
by inductively coupled plasma mass spectrometry and atomic absorption spectrometry 
were developed. The effects of the use of iridium, palladium, rhodium and ruthenium as 
permanent modifiers thermally deposited on the graphite platform for mercury 
determination were evaluated for several certified materials (ashes, sewage, marine and 
river sediments) with particle sizes ≤ 50 µm, using solid sampling graphite furnace atomic 
absorption spectrometry. A total mass of 250 µg of each modifier was deposited on the 
platforms by means of 25 consecutive injections of 20 µL of the modifier solution (500 mg 
L-1); a temperature program for conditioning of the modifier was applied after each 
injection. The most consistent performance was presented by palladium, considering the 
characteristic mass as the biggest criterion; its use resulted in an excellent correlation 
between the measured values of integrated absorbance and the certified mercury content. A 
considerable amount of mercury was lost by evaporation from the aqueous solutions during 
the drying step, even with the use of the investigated modifiers and of palladium and 
magnesium nitrates as modifiers added in solution. Mercury losses in aqueous solutions 
could be eliminated by the addition of potassium permanganate, which allowed calibration 
against aqueous standards for the direct solid analysis. A characteristic mass of 55-60 pg 
was obtained for mercury in solid samples, using palladium as a permanent modifier, and 
also in aqueous solutions with the addition of permanganate. The results obtained for 
mercury in ashes, sewage and sediments using direct solid analysis and calibration against 
aqueous standards were satisfactory for a routine procedure, with a detection limit of 0.2 
mg kg-1. A method for the determination of mercury and thallium in environmental 
samples by inductively coupled plasma mass spectrometry was also developed, with 
introduction of the solid samples as slurries. Potassium permanganate in solution, using a 
graphite tube treated with ruthenium and a tube without modifier as well as potassium and 
manganese in solution were evaluated as modifiers and carriers. Higher sensitivity and 
thermal stabilization were achieved with the use of potassium permanganate in a graphite 
tube without modifiers, especially for thallium. These conditions were adopted, along with 
pyrolysis temperatures of 300°C for mercury and 500°C for thallium and vaporization 
temperatures of 1000°C for both analytes, as optimum. The accuracy of the method was 
confirmed by means of the analysis of eight certified reference materials, using external 
calibration against aqueous standards prepared in the same way as the slurries. Detection 
 XI 
limits of 0.18 µg g-1 for Hg and 0.07 µg g-1 for thallium were obtained for the samples. The 
precision was evaluated by means of relative standard deviations, which corresponded to 
0.8-11 % for mercury and 1-9% for thallium (n = 3). Finally, a method was developed to 
determine thallium by high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry. 
Thallium determination in conventional atomic absorption spectrometry is affected by 
interferences, which are difficult to control. Atomic absorption spectrometry with a high-
resolution monochromator and a continuum source, a technique that is not yet 
commercially available, was used to investigate and to eliminate spectral interferences and 
to develop a method to determine thallium in coal using direct solid analysis. When 
pyrolysis temperatures lower than 600°C were used, the atomic signal was preceded by a 
non-specific absorption due to an incomplete elimination of the coal matrix during the 
pyrolysis stage, and characteristic molecular absorption with a pronounced fine structure 
appeared after the atomic signal of thallium. Under optimized conditions, the non-specific 
absorbance in the beginning of the atomization stage could be eliminated, and atomic 
absorption could be separated in space (wavelength) and time from the absorption by 
molecular structures, therefore allowing an interference-free determination. The results 
obtained without modifier, using palladium in solution and ruthenium as a permanent 
modifier for 11 coal samples and one coal ash sample were in good agreement, with a 
confidence level of 95%, using calibration against aqueous standards. Characteristic 
masses were calculated for center pixel (m0 = 12 pg) and for center pixel ± 1 (m0 = 5.5 pg). 
The precision, evaluated by means of relative standard deviations, was better than 5% and 








Capítulo 1. Fundamentação teórica GF AAS 
____________________________________________________________________________________ 
1 
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
1.1 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA COM FORNO DE 
GRAFITE (GF AAS) 
 
 
Em 1959, Boris L’Vov 1 propôs o uso de um forno de grafite como atomizador para 
absorção atômica. Em seu primeiro experimento, L’vov usou um forno baseado no modelo 
de King (que é aquecido lentamente). Mais tarde, ele desenvolveu seu próprio forno, onde 
a amostra era depositada dentro de um eletrodo de grafite.1 L’Vov foi sem dúvida o 
primeiro pesquisador, após a descoberta da espectrometria de absorção atômica (AAS), a 
usar um forno eletricamente aquecido como atomizador. Ele não apenas desenvolveu este 
atomizador, mas também estabeleceu seus princípios teóricos.2 
 Na atomização eletrotérmica, um volume definido da solução da amostra, 
geralmente 10-50 µL, é dispensado dentro do atomizador e a temperatura vai sendo 
aumentada para remover o solvente e a maioria dos concomitantes antes da atomização. A 
alíquota introduzida dentro do tubo de grafite é atomizada em um tempo muito curto 
(tipicamente 1 s) e um sinal transiente é estabelecido, cuja área (absorvância integrada) é 
proporcional à massa do analito na solução medida. Tendo em vista que o sinal observado 
na espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GF AAS) depende da massa 
do analito,3 o termo “massa característica” é usado como uma medida da sensibilidade do 
forno e do analito. A massa característica de um analito é definida como a massa do analito 
necessária para produzir um sinal, absorvância versus tempo, com área integrada de 0,0044 
s. 
 O aquecimento da amostra dentro do tubo de grafite, é realizado através de um 
programa de temperatura que apresenta as etapas típicas de secagem, pirólise, atomização e 
limpeza. Na etapa da secagem, a amostra deve ser seca de modo a evitar o espalhamento da 
amostra o que causaria uma precisão analítica pobre. Temperaturas próximas de 100-
120°C são comuns para soluções aquosas. A etapa da pirólise visa volatilizar, pelo menos 
parcialmente, os componentes orgânicos e inorgânicos da matriz da amostra, deixando o 
analito em uma matriz menos complexa para a análise. Durante esta etapa, a temperatura 
deve ser suficiente para volatilizar os componentes da matriz, mas abaixo da temperatura 
na qual poderia ocorrer perda do analito. A etapa de atomização serve para produzir o 
vapor atômico do analito, permitindo a medida de absorção atômica. Após a atomização, o 
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forno de grafite pode ser aquecido a temperaturas mais altas para retirar o resíduo da 
amostra, etapa essa chamada de limpeza.3 
Quando se usa a técnica de GF AAS, é necessário buscar as melhores condições de 
operação, que levam à otimização dos diversos processos químicos e físicos que ocorrem 
no atomizador. Essas condições, definidas como “condições STPF” (Stabilized 
Temperature Platform Furnace), foram sintetizadas por Slavin et al:4 
1. Atomização do analito a partir de uma plataforma e não da parede do tubo; 
2. Medida de absorvância integrada; 
3. Uso de tubos de grafite recobertos piroliticamente; 
4. Uso de forno aquecido transversalmente; 
5. Aquecimento rápido durante a atomização; 
6. Eletrônica rápida com a finalidade de se obter os sinais transientes “reais”; 
7. Uso de modificador químico; 
8. Correção de fundo eficiente. 
O sinal de fundo pode ser causado pela absorção da radiação proveniente de 
espécies moleculares ou do espalhamento da radiação por partículas.3 A absorção 
molecular se deve às espécies moleculares formadas durante a etapa de atomização do 
analito. No caso do espalhamento da radiação por partículas, a causa pode ser tanto a 
condensação da matriz nas partes frias do tubo de grafite quanto partículas que são 
provenientes do próprio tubo. Entretanto, também se observa espalhamento de radiação em 
tubos aquecidos transversalmente, que não têm partes frias. A principal razão para o 
espalhamento da radiação é a volatilização da matriz na forma de partículas sólidas ou 
líquidas. 
 Em todos os sistemas convencionais de correção de fundo se realizam duas 
medidas: a absorvância total (atômica e fundo) e a absorvância de fundo. Dessa forma, 
alternando rapidamente a medida de absorvância total e a de fundo, por diferença, é 
possível se determinar a absorvância correspondente aos átomos do analito. 
Em relação à natureza da superfície de grafite, as análises em forno de grafite são 
suscetíveis a certos tipos de interferências não espectrais, especialmente a formação de 
carbetos. Vários elementos tendem a formar carbetos não voláteis pela interação com a 
superfície de grafite. Quando uma superfície de grafite usada é mais densa, observa-se uma 
redução na formação de carbetos. Um tubo de grafite recoberto piroliticamente oferece 
uma superfície muito mais densa do que um tubo não recoberto. Tubos não recobertos são 
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porosos, permitindo que a solução da amostra penetre dentro da estrutura do grafite durante 
a secagem.3  
Durante a etapa de atomização podem surgir interferências no atomizador em 
condições não isotérmicas. Quando a atomização é realizada a partir da parede do tubo, a 
atmosfera do gás no interior do tubo é mais fria do que na parede do tubo, resultando na 
recombinação de átomos e, por conseqüência, em interferências. Essas interferências 
interatômicas podem ser minimizadas com a utilização da plataforma de L’vov, 
especialmente em um tubo aquecido transversalmente, juntamente com modificadores 
químicos que causam um retardamento da atomização, fazendo com que esta ocorra a uma 
temperatura mais alta da fase gasosa.5 
 
1.1.2 Curvas de pirólise e atomização 
 
 As curvas de pirólise e atomização são normalmente utilizadas para a otimização 
das temperaturas de pirólise e atomização, mas também permitem obter informações sobre 
os mecanismos de atomização e de interferência. A Figura 1 apresenta duas curvas 
esquemáticas e complementares de absorvância integrada vezes temperatura. Na curva de 
pirólise (A), a temperatura de atomização se mantém fixa a uma temperatura ótima e os 
valores da medida de absorvância integrada são plotados versus a temperatura de pirólise 
variável. Na curva de atomização (B), os valores da medida da absorvância integrada são 
plotados versus a temperatura de atomização variável, e a temperatura de pirólise se 
mantêm fixa a uma temperatura ótima. 
A primeira curva indica até qual temperatura se pode submeter termicamente um 
elemento, numa dada amostra, sem perdas durante a pirólise. Na primeira curva também se 
pode determinar a temperatura na qual o analito se vaporiza quantitativamente. Na segunda 
curva é possível saber qual a temperatura da primeira evidência da atomização, a chamada 
temperatura de aparecimento do sinal, e também a temperatura ótima de atomização, que é 
a menor temperatura na qual é obtida a máxima densidade da nuvem atômica.2  
  Em GF AAS usa-se um programa de temperatura para separar o analito dos 
concomitantes in situ antes da etapa de atomização. Para separar eficientemente esses 
concomitantes se faz necessário o uso de temperaturas de pirólise mais altas. No entanto, o 
analito não deve ser volatilizado durante o estágio de pirólise, existindo limitações na 
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temperatura máxima empregada.2 Para se determinar a temperatura máxima é necessário 
estabelecer as curvas de pirólise experimentalmente. 
 
 
Figura 1. Curvas esquemáticas de pirólise e atomização no forno de grafite. Na curva de pirólise A, a medida 
de absorvância integrada com uma temperatura de atomização ótima T4 é plotada vezes a temperatura de 
pirólise como uma variável. T1 é a temperatura máxima a que o analito pode ser termicamente submetido sem 
perdas em uma dada matriz. T2 é a temperatura na qual o analito vaporiza quantitativamente. A curva de 
atomização B mostra a absorvância integrada na dependência da temperatura de atomização. T3 é a 
temperatura de aparecimento do sinal, na qual o primeiro sinal de atomização pode ser observado e T4 é a 
temperatura ótima de atomização (Adaptada da referência 2). 
  
Através da obtenção das curvas de pirólise, Welz et al.5 estudaram 21 elementos e 
observaram que as suas temperaturas máximas de pirólise determinadas, sem o uso do 
modificador químico, medidas em soluções de calibração livres de matriz, tendem a 
apresentar valores maiores do que os obtidos na presença de concomitantes. Por outro lado, 
sob condições STPF, usando o modificador químico Pd-Mg, as temperaturas máximas de 
pirólise foram maiores e não variaram substancialmente na presença de altas concentrações 
de concomitantes. Também foi observado que as diferenças relativamente pequenas na 
temperatura de atomização desses elementos é uma indicação de que os mecanismos de 
estabilização são similares. 
 
1.1.3 Modificadores químicos 
 
Os modificadores químicos são definidos de acordo com as recomendações da 
IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada): “Com a finalidade de 
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influenciar os processos que ocorrem no atomizador, reagentes chamados modificadores 
químicos podem ser adicionados, ajudando a reter o analito a temperaturas mais altas 
durante a pirólise, com a finalidade de remover concomitantes indesejáveis ou melhorar a 
atomização”.6 
No período de 1973-1979 o termo empregado era de “modificador de matriz” 7, 
exemplificado na aplicação de Ni(NO3)2 para a determinação de As e Se, bem como alguns 
modificadores baseados em La(NO3)3, H3PO4 e fosfatos, Mo(VI) e NH4NO3. Entre 1980 e 
1984, Chakrabarti et al.8 propuseram o termo “modificador de matriz/analito”. O termo 
modificador de matriz foi incorporado no conceito STPF e foram introduzidos 
modificadores químicos eficientes, como Pd e Mg(NO3)2. Em 1985-1989, o termo 
“modificador químico” foi estabelecido na literatura e novos modificadores mais eficientes 
e com aplicações mais universais foram introduzidos: Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2, paládio 
reduzido 9,10 e várias misturas de modificadores.  
 As curvas de pirólise também dependem da forma (espécie) com que o elemento 
está presente na amostra, uma vez que estas diferem em suas propriedades físicas e 
especialmente nas suas volatilidades. As espécies presentes em uma amostra, ou aquelas 
formadas durante a pirólise, dependem fortemente dos concomitantes que freqüentemente 
não são conhecidos.2 Assim, se a curva de pirólise é estabelecida usando apenas solução 
aquosa, não se tem nenhuma garantia de que as espécies presentes na amostra terão o 
mesmo comportamento. Para eliminar esta incerteza e obter o controle sobre a forma na 
qual as espécies estão presentes, os aditivos químicos são usados, aproximando as 
propriedades físicas e químicas da amostra e da solução aquosa. Em suma, o objetivo da 
modificação química é contribuir para uma eficiente separação do analito da matriz durante 
a etapa de pirólise e ao mesmo tempo em que busca levar as diferentes formas do analito 
na amostra a uma só, de propriedades semelhantes àquela do analito na solução de 
calibração.3 
 Schlemmer e Welz 10 fizeram uma lista de critérios para a seleção de um 
modificador ideal: 
1. Permitir temperaturas de pirólise mais altas. Em muitos casos, grande quantidade 
de sais como cloreto de sódio ou uma matriz orgânica podem ser removidos. Uma 
temperatura de pirólise de ≥ 1000 oC é geralmente necessária para reduzir 
significativamente a massa de concomitantes. 
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2. O modificador deve estabilizar uma grande variedade de elementos, de moda a 
facilitar o estabelecimento de métodos que permitam a determinação simultânea de 
vários elementos na amostra. 
3. O reagente deve estar disponível em alta pureza para prevenir altos valores de 
brancos. 
4. O modificador, o qual é adicionado em excesso, não pode conter nenhum elemento 
que possa vir a ser determinado em nível de traço. 
5. O modificador não pode diminuir o tempo de vida do tubo de grafite e da 
plataforma. 
6. O modificador pode apenas dar uma contribuição mínima para o sinal de fundo. 
A mistura nitrato de paládio com nitrato de magnésio (Pd-Mg) como modificador, 
foi proposta por Schlemmer e Welz 10. Welz et al.5 investigaram 21 elementos que podem 
ser estabilizados com este modificador. A grande vantagem do uso do Pd-Mg é de ser 
considerado como um modificador “universal”, pois um único modificador pode ser usado 
para a maioria dos elementos e é amplamente aplicável para uma grande variedade de 
matrizes. Uma das limitações do Pd-Mg é a sua alta força de estabilização que implica em 
altas temperaturas de atomização, as quais resultam em altos valores de massa 
característica para alguns elementos, devido ao aumento da perda do analito por difusão. 
 
1.1.3.1 Modificadores químicos permanentes 
 
Como uma forma alternativa de uso de modificadores químicos, deve-se citar os 
modificadores permanentes, que se encontram presentes no tubo de grafite como um 
revestimento artificial. Esse revestimento pode ser formado pela pulverização catódica, 
pela introdução da solução modificadora dentro do tubo ou plataforma de L’vov, pela 
impregnação do tubo ou plataforma com a solução modificadora seguida de um tratamento 
térmico do tubo, ou ainda pela eletrodeposição.11 
As vantagens 12 atribuídas ao uso de modificadores permanentes são: simplicidade, 
menor custo, menor tempo para a determinação por GF AAS e menores riscos de 
contaminação, além de uma melhora significativa na retenção de hidretos. 
Os atomizadores de grafite modificados com carbetos de alto ponto de fusão têm 
sido conhecidos em GF AAS por quase três décadas,13 mas o termo modificador 
permanente foi introduzido mais recentemente por Shuttler et al.14 Eles aplicaram uma 
única injeção manual de 50 µg Pd + 50 µg Ir sobre a plataforma de L’vov integrada de um 
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atomizador de grafite aquecido transversalmente (THGA), tendo sido possíveis até 300 
ciclos completos na determinação de As, Bi e Se através da técnica de captura de hidretos 
(HG GF AAS), sem renovar o revestimento.  
 Atualmente, compostos de metais do grupo da platina (PGMs) parecem ser os 
modificadores químicos permanentes mais eficazes.14,15 Combinações de compostos PGMs 
com outros modificadores tais como Mg(NO3)2,5,10 compostos orgânicos 9 e carbetos 
refratários 17 são também muito sugeridas. Algumas propriedades físicas dos metais do 
grupo da platina (Pd, Rh, Ru, Pt e Ir), que pertencem ao grupo VIII da tabela periódica, são 
apresentadas na Tabela 1. 
A principal característica dos PGMs é serem inertes em relação à soluções 
oxidantes, ácidas e alcalinas. Quando os PGMs são transformados em óxidos, haletos e 
outros sais, esses compostos são geralmente estáveis sob condições normais 18. O ósmio 
forma óxido volátil e extremamente estável (OsO4 subl. 130 oC), que volatiliza no 
atomizador de grafite em temperaturas mais baixas.19 Por causa da alta toxicidade desse 
óxido, o ósmio nunca foi usado como um modificador em GF AAS. O rutênio é o análogo 
mais próximo do ósmio na tabela periódica, mas seu tetraóxido não é estável durante o 
aquecimento e é formado o dióxido de rutênio, que não é volátil.19  
 Dados experimentais provam que as formas ativas dos modificadores PGMs são 
seus estados elementares e/ou seu óxidos intercalados no grafite. Obviamente, suas 
temperaturas de formação são um pouco críticas com respeito à estabilização de espécies 
voláteis do analito. Essas temperaturas são determinadas pela natureza dos compostos 
PGMs formados nos atomizadores de grafite, depois do estágio de secagem.13  
 
Tabela 1.  Propriedades físicas dos PGMs usados como modificadores químicos 
PGM Ponto de fusão (oC) Ponto de Ebulição (oC) Estrutura Cristalina 
Pd 1555 2964 Cúbica 
Pt 1796 3827 Cúbica 
Rh 1963 3697 Cúbica 
Ru 2334 4150 Hexagonal 
Ir 2447 4428 Cúbica 
 
O número de modificadores permanentes em potencial está confinado a 
aproximadamente 15-16 elementos: os metais nobres de alto ponto de fusão (Ir, Pd, Pt, Rh, 
Ru) e os elementos que formam carbetos (Mo, Nb, Re, Ta, Ti, V, W, Zr, Hf, B, Si). Os 
outros carbetos de Ce, La, Sc e Y e os lantanóides são impraticáveis, devido à hidrólise em 
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soluções neutras ou em ácidos diluídos, com injeções posteriores das soluções da amostra, 
resultando em corrosão da superfície do tubo, desfolhando a cobertura pirolítica do grafite, 
com variação da sensibilidade, precisão ruim e outros efeitos adversos.20  
As aplicações diretas de modificadores permanentes em amostras reais são um 
pouco escassas. Tsalev et al.20 relataram as aplicações destes modificadores na 
determinação de As, Cd, Hg, Pb, Se, Tl, Te, Bi, Sb, Sn em amostras de águas (água de rio e 
água de chuva), sedimentos, sangue e extratos orgânicos. Para uma melhor estabilização 
térmica de analitos voláteis, a preferência é dada aos metais nobres menos voláteis (Ir, Rh 
e Ru), sozinhos ou sobre superfícies tratadas com metais que formam carbetos (W, Zr), 
levando a pares tais como W-Ir, W-Ru e Zr-Ir. 
 
1.1.3.2 Mecanismos de modificadores químicos 
 
Ortner et al. em um trabalho 21 recente, apresentadam uma discussão básica para a 
seqüência de processos que conduzem à estabilização térmica dos analitos pela aplicação 
de modificadores, baseados em seus trabalhos experimentais. 
 
1. Nas etapas de aplicação da amostra e secagem:  
 
a) A penetração do analito (e modificador no caso de modificadores não 
permanentes) ocorre nos primeiros 10 µm da camada pirolítica da plataforma ou 
da parede do tubo, já durante a secagem. 
b) Há formação de partículas contendo modificador e analito na superfície, 
principalmente nos vales entre as ondulações da cobertura do grafite pirolítico. 
c) Ocorre a decomposição parcial de nitratos para os óxidos respectivos. No 
entanto, o Mg(NO3)2 permanece inalterado. 
d) Modificadores PGMs são parcialmente intercalados como óxidos e formam 
óxidos mistos com analitos. Os modificadores permanentes de metais refratários 
que formam carbetos, já no estágio de pré-tratamento, são oxidados na 
superfície e também formam óxidos mistos. 
e) A retenção de muitos analitos na forma de hidretos é muito eficiente na 
presença de modificadores permanentes PGMs. Novamente, isto não é um 
efeito do modificador presente nas partículas da superfície, mas de átomos de 
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modificador ativados na região próxima da superfície. A ativação é afetada pela 




a) Os modificadores PGMs e outros óxidos são reduzidos para o estado elementar. 
Se o modificador é aplicado junto com a amostra, uma grande percentagem de 
metais é intercalada no grafite pirolítico, quando comparada com o estágio de 
secagem, e a penetração atinge até 50 µm durante a pirólise. 
b) O analito geralmente permanece abaixo da superfície do grafite. 
c) Partículas metálicas com diâmetros da ordem de µm ou menores, na superfície 
do grafite, não podem reter o analito, e partículas de metais fundidos também 
não retêm o analito, devido ao aumento da difusão. 
d) Compostos intermetálicos não podem ser formados devido ao grande excesso 
de modificador em relação à quantidade de analito. Apenas a formação de 




a) Ocorre a dissociação das ligações covalentes analito-metal, a difusão do analito 
(e modificador seguido de uma evaporação parcial, se ele exibe um baixo ponto 
de fusão, como o Pd), e a transferência para a fase gasosa. 
b) Efeitos similares são conhecidos para Ti, Zr, Cr, Mo, V, que formam carbetos 
misturados com modificadores de metais refratários de grande estabilidade 
térmica.  
c) A ação combinada das camadas superiores do grafite pirolítico junto com o 
modificador parece ser eficiente para a maioria dos modificadores sobre os 
analitos. Esta é a razão das coberturas densas com modificadores não serem 
vantajosas. Se elas são formadas, elas não são estáveis em relação ao tempo de 
vida analítico do tubo. 
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1.1.4 A Técnica do Vapor Frio para Mercúrio (CV AAS) 
 
Os átomos para todos os elementos metálicos, com exceção do mercúrio, não 
podem existir no estado livre, fundamental, à temperatura ambiente. Aquecimento deve ser 
aplicado para quebrar as ligações dos átomos combinados, mas átomos livres de mercúrio 
podem existir à temperatura ambiente e, portanto, o mercúrio pode ser medido por 
absorção atômica, sem aquecimento da céla de atomização.3 
Na técnica de vapor frio,3 o mercúrio é quimicamente reduzido para o estado 
atômico livre através da reação da amostra com um forte agente redutor, como cloreto 
estanoso ou borohidreto de sódio, em um sistema de reação fechado. O mercúrio livre 
volátil é então retirado do frasco de reação pelo ar ou argônio. Os átomos de mercúrio são 
carregados no fluxo de gás através do tubo conectado a uma cela de absorção, a qual está 
localizada no caminho óptico do espectrômetro de absorção atômica. Às vezes a cela é 
levemente aquecida, para evitar a condensação da água.3 
A sensibilidade da técnica de vapor frio é maior do que na chama convencional em 
absorção atômica.3 Todo o mercúrio na solução da amostra presente no frasco de reação é 
quimicamente atomizado e transportado para a cela e então medido. A sensibilidade pode 
ser aumentada usando volumes maiores da amostra. O limite de detecção para mercúrio 
utilizando esta técnica pode alcançar até 0,01 µg/L .  
Quando existe a necessidade de se medir em concentrações mais baixas de 
mercúrio, alguns sistemas oferecem uma opção de amalgamação. O vapor de mercúrio 
liberado de uma ou mais alíquotas da amostra na etapa da redução é capturado com o uso 
de ouro, formando um amálgama. Depois, o amálgama é aquecido e o vapor é direcionado 
para dentro da cela onde é medido.3 
As causas de erros sistemáticos 2 que podem ser observados para a determinação do 
mercúrio dependem da mobilidade deste elemento e seus compostos. Esses erros incluem 
os valores de brancos, contaminação devida a reagentes e perdas devidas à vaporização, 
adsorção ou transformações químicas. Um problema adicional é que o mercúrio reage 
diferentemente à redução para a forma elementar a partir de diferentes formas, em 
particular de formas orgânicas. A determinação deve então ser precedida por uma digestão 
da amostra, estando sujeita a perdas do analito e contaminação da amostra, ou de uma 
escolha criteriosa do sistema de redução.2 
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1.1.5 Análise direta de sólidos em GF AAS (SS-GF AAS) 
 
A análise direta de amostras sólidas, sem pré-tratamento químico, é uma meta 
intensamente perseguida com o objetivo de simplificar o procedimento analítico. A 
aplicação da espectrometria de absorção atômica com forno de grafite para a análise direta 
de sólidos é tão antiga quanto a própria técnica.2,22 
O potencial da técnica do forno de grafite, para a análise direta de amostras sólidas, 
foi imediatamente reconhecido logo quando esta técnica de atomização foi inventada. 
L’vov, em seu artigo pioneiro sobre o uso do forno de grafite, sugeriu que tal atomizador 
poderia ser útil para análises diretas de sólidos com AAS. Na década seguinte, L’vov, 
Nikolaev, Katskov e outros pesquisadores realizaram um grande número de experimentos 
em relação ao desenvolvimento do sistema de forno de grafite, e provaram a sua 
capacidade para a análise direta de sólidos.23 Sem dúvida, os resultados obtidos pela 
análise direta de amostras sólidas são muito mais rápidos do que aqueles obtidos com a 
prévia preparação química da amostra. O tempo de análise é determinado apenas pelo 
programa de temperatura do atomizador. 
Várias revisões têm abordado a técnica da análise direta de sólidos sob um ponto de 
vista geral,24,25 ou fazendo referência a amostras específicas,26,27 ou comparando diferentes 
técnicas de espectrometria atômica.28,29 As vantagens 22 de se usar a análise direta de 
sólidos, em relação à digestão ácida ou fusão, são óbvias, e podem ser resumidas  assim: 
1.  O risco de contaminação é consideravelmente reduzido, bem como o risco de perda do 
analito; 
2.  Como as amostras não são diluídas, a sensibilidade do procedimento analítico total 
aumenta; 
3.  Os resultados são obtidos rapidamente; 
4.  Geralmente apenas uma pequena quantidade de amostra é necessária; 
5. O uso de reagentes corrosivos e perigosos é evitado, resultando em benefícios 
econômicos e ambientais. 
Apesar das grandes vantagens desta técnica, muitos pesquisadores têm relatado os 
seguintes problemas com a análise direta de sólidos: 
1. A dificuldade de manipulação da amostra, especialmente para introduzi-la dentro do 
forno de grafite (dificuldade esta já foi resolvida, ver em 1.4.1, Avaliação da situação 
atual); 
2. As dificuldades de se conseguir uma calibração correta e, 
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3. A grande incerteza que pode caracterizar os resultados obtidos, em função da pequena 
massa de amostra. 
 Como pode ser visto na Figura 2, essas vantagens e desvantagens do método afetam   
as propriedades analíticas básicas (melhora da exatidão, por causa do risco de 
contaminação e perda do analito serem reduzidos, sensibilidade maior, precisão mais 
pobre) e as propriedades analíticas dos acessórios (uma diminuição importante no tempo 



















Figura 2. Vantagens e desvantagens da SS-GF AAS considerando as propriedades analíticas. 
 
Para SS-GF AAS, o limite máximo da massa de amostra é de aproximadamente 30 
mg para material denso (ex.: amostras geológicas) ou 10 mg para materiais leves (ex.: 
amostras biológicas). O limite mínimo de massa é aproximadamente 0,02 mg. Essas 
considerações mostram que para a análise direta de sólidos é necessária uma microbalança. 
Microbalanças avançadas apresentam um período de estabilização de menos de 20 
segundos.23 
Quanto à calibração,23 a primeira preocupação do analista deve ser encontrar 
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espectrometria atômica mas, devido à forte influência da matriz, esta tarefa é de especial 
importância na técnica de introdução direta de amostra sólida.  
Em relação ao comportamento físico e químico da matriz e do analito durante o 
processo analítico, a confiabilidade do resultado final é fortemente determinada pelo 
material de calibração e pela matriz da amostra desconhecida. O material de calibração 
ideal deve ter a composição idêntica à matriz da amostra, de preferência ambos tendo o 
conteúdo similar do analito. Essas condições devem existir se os compostos da amostra são 
substâncias mais ou menos puras, como é geralmente o caso de produtos industriais e 
matéria prima (ex.: polímeros, cimento, produtos farmacêuticos). Já a composição de 
amostras ambientais ou clínicas é variável, sendo difícil de encontrar material de 
calibração com suficiente semelhança de matriz disponível para todos os tipos de 
amostras.23 
As vantagens do uso de soluções aquosas como material de calibração são óbvias:24 
Os materiais para preparar a solução de referência são disponíveis e baratos, o 
procedimento de calibração é rápido e fácil de ser realizado. Embora a matriz de materiais 
sólidos apresente uma forte influência sobre o processo de atomização, resultados 
satisfatórios são obtidos freqüentemente, sob as condições STPF, usando curvas de 
calibração estabelecidas com soluções aquosas.  
Devido à área do pico ser a melhor medida da quantidade total de analito liberado, 
o seu uso pode ajudar a resolver problemas causados pelas diferenças nos mecanismos de 
atomização. De fato, muitos dados publicados mostram que a calibração avaliada pela área 
do pico usando solução de referência leva a resultados verdadeiros até mesmo com fortes 
efeitos de matriz estando presentes.23 
Uma outra maneira de se fazer uma calibração é usando um material certificado de 
referência sólido, para compensar o efeito da matriz. Condições analíticas ideais são 
alcançadas quando um material de referência certificado (CRM) possui a mesma 
composição da amostra.23 
 
1.1.5.1 Avaliação da situação atual 
 
 
 Enquanto as vantagens de se usar a amostragem sólida permanecem válidas, as 
desvantagens mencionadas necessitam ser revisadas, considerando o progresso realizado 
recentemente. 
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 Com respeito à introdução de amostra sólida dentro do forno de grafite, diferentes 
sistemas agora estão disponíveis comercialmente. Há mais ou menos 10 anos atrás, a 
Analytik Jena (Jena, Alemanha) desenvolveu um acessório especificamente desenhado 
para esta proposta baseado no modelo de Kurfürst (Figura 3). Este instrumento está 
equipado com um sistema que introduz a plataforma de grafite contendo a amostra sólida 
para dentro do forno. O sistema pode ser manual ou automático. Isto resolve 















Figura 3. Espectrômetro de absorção atômica equipado com acessório para a introdução direta de amostra 
sólida. (1) Forno de grafite; (2) Acessório de introdução de amostra sólida: (A) manual e (B) automático, (3) 
Micro-balança acoplada 
 
 Quanto à calibração, a tendência original de uso de padrões sólidos tem sido 
revertida recentemente. Diferentes estudos mostraram que, pela integração do sinal e um 
controle adequado do processo de atomização do analito, é possível obter resultados 
corretos usando a calibração com padrões aquosos para métodos baseados em SS-GF 
AAS.30-34 
Com a melhora da introdução da amostra alcançada, o que preocupa é a incerteza 
dos resultados. Para todos os métodos mencionados, os valores de desvio padrão relativo 
(RSD) entre 10% e 20% (para n ≈ 20) podem ser considerados usuais. Embora esta alta 








Capítulo 1. Fundamentação teórica GF AAS 
____________________________________________________________________________________ 
15 
recentes para SS-GF AAS mostraram que a imprecisão dos resultados é explicitamente 
causada pela ausência de homogeneidade dentro das amostras com massas pequenas 
(geralmente 0,5-2 mg) introduzidas dentro do forno.35 Para diminuir essa falta de 
homogeneidade, uma moagem adicional se torna necessária, mas o que aumenta riscos de 
contaminação ou perdas, e o tempo de análise. 
 O problema parece ser difícil de resolver devido aos instrumentos comercialmente 
disponíveis não permitirem um aumento substancial da quantidade de amostra vaporizada.  
 
1.1.5.2 Quando o método é realmente útil? 
 
 Se o objetivo do procedimento analítico é obter resultados muito precisos, métodos 
de análise direta de sólidos não são muito apropriados, pois não existe solução para o 
problema de incerteza gerado pela pequena massa de amostra. No entanto, até mesmo 
nessa situação, o uso de SS-GF AAS pode apresentar vantagens em alguns casos 
específicos:36 
(1) Análise de ultratraços, considerando a vantagem da alta sensibilidade da técnica, a 
ausência de diluição da amostra e o risco reduzido da contaminação e perda do 
analito; 
(2) Estudos a respeito da distribuição espacial do analito dentro da amostra. Desta 
maneira, o método tem sido amplamente usado para estudar a homogeneidade de 
materiais de referência certificados; 
(3) Diferentes situações nas quais apenas uma pequena quantidade da amostra está 
disponível. 
(4) Amostras que são difíceis de serem solubilizadas (ex.: carvão). 
 No entanto, quando o principal objetivo do procedimento analítico é enfatizar as 
propriedades analíticas secundárias, como a velocidade do procedimento, a SS-GF AAS 
pode ser de grande interesse. Esta é a aplicação mais geral desses métodos, onde a rápida 
aquisição de dados é mais importante que a precisão. 
Quando a prioridade é a exatidão, sendo que os valores de RSD são muito altos, 
aumentar o número de medidas e realizar uma moagem adicional diminuem a incerteza. 
Mas se o principal objetivo é obter resultados rápidos, é essencial estabelecer um número 
mínimo de medidas, garantindo um resultado final de qualidade. Para um método de 
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investigação, 10 medidas são normalmente suficientes e, em muitas ocasiões, não mais do 
que 5 medidas são necessárias.37 
 
1.1.5.3 O processo de atomização 
 
 Trabalhar com amostras sólidas envolve a presença de toda a matriz no atomizador 
e, portanto, resultam problemas adicionais que são peculiares a este procedimento. A 
vaporização simultânea de alguns compostos da matriz junto com o analito pode causar um 
aumento do fundo (absorção molecular mais espalhamento da radiação por partículas 
sólidas), bem como um aumento no risco de interferência na fase gasosa.  Além do mais, 
como o analito pode estar presente em uma forma diferente (ou em formas diferentes) e, 
em alguns casos, estar incluso na matriz da amostra, é possível que o processo de 
atomização seja diferente do que ocorre quando o analito é introduzido em solução (por 
exemplo; a própria matriz pode atuar como um modificador químico).36 
 A análise direta de sólidos requer um estudo específico para cada analito em cada 
amostra procurando-se alcançar uma atomização seletiva. As possíveis situações podem 
ser descritas da seguinte forma: (1) matriz mais volátil que o analito; (2) analito e matriz 
com volatilidades similares; (3) analito mais volátil que a matriz. 
 Se a matriz é mais volátil que o analito, a etapa de pirólise torna-se a mais 
importante, desde que a maior parte da matriz possa ser eliminada durante esta etapa. Se o 
analito é mais volátil que a matriz, a etapa de pirólise é a menos importante e pode até 
mesmo ser negligenciada. No entanto, a otimização da etapa de atomização torna-se 
essencial, porque a temperatura deve ser a mais baixa possível, permitindo uma atomização 
eficiente do analito e a mínima vaporização da matriz. Esta é a situação para algumas 
amostras inorgânicas, quando o analito é volátil (ex.: Cádmio, mercúrio) e quando a matriz 
é refratária.36 
 A situação mais complicada é quando a temperatura de atomização do analito é 
similar à da vaporização da matriz, como ocorre na determinação de analitos voláteis em 
matrizes orgânicas e na maioria das determinações com matrizes inorgânicas. Algumas 
soluções propostas para SS-GF AAS são: o uso de corretor de fundo mais eficiente, 
embora alguns problemas de sobre-correção sejam relatados, ou o uso de fluxo de argônio 
durante a etapa de atomização. A solução mais geral, no entanto, parece ser o uso de 
modificadores químicos.36 





 Devido à alta sensibilidade da GF AAS e à ausência da diluição da amostra, a 
sensibilidade do método é extremamente alta, tornando muito adequada para a 
determinação de metais ao nível do ng g-1. No entanto, é necessário observar que quando a 
quantidade do analito em uma amostra é em torno de µg g-1 ou maior, mg g-1, a 
extraordinária sensibilidade do método passa a ser uma desvantagem, por causa da 
dificuldade de diluição da amostra e da estreita faixa de calibração linear da GF AAS. 
 O problema causado pela alta sensibilidade do método pode ser resolvido usando 
linhas menos sensíveis. Geralmente, o uso de linhas menos sensíveis tem de ser 
complementado com fluxo de argônio durante a etapa de atomização, resultando em um 
tempo de residência menor dos átomos no atomizador. Uma alternativa, segundo Kurfürst, 
é o uso do pó de grafite para a diluição da amostra. 23 
  
1.1.6 Processos 
1.1.6.1 Limites de Detecção e Quantificação (LOD e LOQ) 
 Uma característica importante de um método ou técnica analítica é o limite de 
detecção (LOD); uma designação alternativa recomendada pela IUPAC é valor mínimo 
detectável (LD). O limite de detecção é uma medida na qual a concentração ou massa do 
analito quando excedida, é reconhecida com uma dada certeza estatística, indicando que a 
quantidade do analito presente na amostra é maior que a do branco da mesma. O limite de 
detecção LOD é normalmente determinado através de 10 medidas do branco da amostra 
pela equação:2   
 LOD = 3s/α 
 Onde o s é o desvio padrão das 10 medidas e o α é a inclinação da curva de 
calibração.  
 Para o caso da SS-GF AAS, o limite de detecção á baseado na resposta de “massa 
zero” de dez queimas repetitivas de uma plataforma SS vazia, utilizando a mesma equação 
do limite de detecção descrita acima.  
 Em relação ao limite de quantificação (LOQ) compreende-se que é a menor massa 
ou concentração do analito que pode ser determinada em uma única análise com um risco 
de erro < 5%. Uma rápida estimativa do limite de quantificação2 LOQ pode ser dada como:
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 LOQ = 9s/α 
 Onde s e α são os mesmos do LOD. 
 




A ICP-MS combina o plasma indutivamente acoplado a uma fonte de 
radiofreqüência de alta energia com um espectrômetro de massa para proporcionar, em um 
mesmo instrumento, um analisador elementar e isotópico.38 O trabalho pioneiro em ICP-
MS foi conduzido em laboratórios de três países: o Laboratório Ames da Universidade do 
Estado de Iowa (USA), nos laboratórios da Sciex no Canadá e em laboratórios da 
Inglaterra (Universidade de Surrey, British Geological Survey e Instrumentos VG Ltd).39 
 O rápido desenvolvimento da ICP-MS é o resultado de três capacidades únicas de 
medida para análise elementar. Primeiramente, a técnica oferece baixos limites de detecção 
para a análise direta de soluções de amostras, os quais estão no intervalo de 1 a 100 pg  
mL-1 para a maioria dos elementos. Em geral, estes limites de detecção são de 100 a 1000 
vezes superiores àqueles que podem ser obtidos por espectrometria de emissão óptica com 
plasma indutivamente acoplado (ICP OES). A segunda capacidade da técnica é a obtenção 
de espectros de massa muito simples dos elementos. O padrão espectral da abundância 
natural dos isótopos fornece uma evidência rápida e essencialmente imutável para a 
identificação qualitativa de um elemento. Isto tem facilitado o desenvolvimento da ICP-
MS como uma técnica poderosa para uma análise elementar quantitativa, semiquantitativa 
e qualitativa automática. Além disso, a capacidade inerente à técnica é de se obter razões 
isotópicas dos elementos, permite a utilização rotineira de dados de razão isotópica para 
solucionar e estudar problemas analíticos.39  
 Assim, a possibilidade de aplicar protocolos de diluição isotópica, determinações 
isotópicas rápidas, e a potencialidade de interfaceamento para sistemas de pré-
concentração e especiação de elementos, e uma variedade de acessórios para a introdução 
de amostra faz da ICP-MS uma ferramenta analítica poderosa para inúmeras aplicações.38 
A Figura 4 é um diagrama esquemático dos principais componentes de um 
espectrômetro de massa quadrupolar com fonte de plasma indutivamente acoplado. A 
configuração básica do instrumento consiste de três componentes: (1) um ICP de argônio 
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convencional, operando a uma temperatura de 6000 a 9000 K, (2) a interface e (3) um 
espectrômetro de massa de quadrupolo convencional.  
 
Figura 4. Esquema de um instrumento de ICP-MS, bem como os sistemas mais utilizados para a introdução 
de amostra no plasma. As linhas pontilhadas representam a amostra introduzida na forma de vapor e as linhas 
cheias na forma de aerossol. 
 
 Nas temperaturas de operação do ICP, os efeitos de interferências causadas por 
dissociação incompleta das espécies são insignificantes e, essencialmente, todos os átomos 
são ionizados em grande extensão.38 
Na análise convencional de soluções, a amostra é introduzida na região central do 
plasma à pressão atmosférica, onde é seqüencialmente dissociada em átomos, e elementos 
com o primeiro potencial de ionização menores do que 10-12 eV são eficientemente 
ionizados. A tocha está horizontalmente posicionada a aproximadamente 1 cm do orifício 
de amostragem da interface. 
A maior inovação no projeto dos espectrômetros de massa com fonte de ICP é a 
interface entre o espectrômetro de massa e o ICP. Na interface, os íons produzidos no 
plasma à pressão atmosférica são extraídos e transportados para a região de alto vácuo e 
quadrupolo. A interface consiste de uma série de orifícios que separam o plasma da óptica 
iônica do espectrômetro de massa. Existem duas regiões na interface: 
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1. A primeira região é entre o cone de amostragem e o cone skimmer. A pressão é 
reduzida de 1 bar para ∼ 1 mbar, estabelecida pelo vácuo produzido por uma bomba 
mecânica. O orifício mais externo (∼ 1 mm) é aberto para o plasma à pressão atmosférica. 
Este orifício amostrador está imerso na zona analítica do ICP. Íons positivos e elétrons, 
produzidos no plasma de argônio, são transportados através da abertura estreita que não é 
tolerante a soluções contendo altas concentrações de sais e ácidos. 
2. A segunda região é depois do cone skimmer, contendo o parador de fótons e as 
lentes iônicas, onde a pressão é reduzida para 10-4 mbar, por meio de bombas de vácuo 
mecânicas e turbomoleculares. Nessa região de alto vácuo a lente iônica focaliza os íons 
para o filtro de massa quadrupolar de acordo com suas razões massa-carga. Após a 
separação de massas, os íons filtrados atingem o detector multiplicador de elétrons, que 
gera um sinal para cada íon que se choca contra sua superfície.38 
 
1.2.1 Interferências em ICP-MS 
 
Vários estudos têm sido relatados sobre os fatores que afetam os sinais analíticos, 
bem como sobre as suas aplicações nas determinações de elementos-traço inorgânicos. Os 
sinais do analito, em ICP-MS, não são influenciados somente pelos parâmetros 
operacionais do instrumento, mas também pela presença de concomitantes,40 que podem 
originar interferências. Uma interferência é algum efeito que faz com que o sinal de um 
analito seja diferente na solução da amostra e na solução de calibração, para uma mesma 
concentração.41 
As interferências encontradas em ICP-MS podem ser divididas em espectrais e não 
espectrais. As interferências espectrais são causadas por íons atômicos ou moleculares que 
têm a mesma razão massa/carga (m/z) nominal do analito originando, erroneamente, um 
sinal maior na massa de interesse. Já as interferências não espectrais podem causar tanto 
supressão como aumento do sinal do analito na presença de componentes da matriz.42 
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1.2.1.1 Interferências Espectrais 
 
Este tipo de interferência pode ser dividido em quatro grupos:  
a. Sobreposição isobárica; 
b. Íons poliatômicos; 
c. Íons de óxidos refratários; 
d. Íons de carga dupla. 
 
a. Sobreposição isobárica: 
 
A sobreposição isobárica ocorre quando dois elementos possuem isótopos com a 
mesma massa nominal do analito e o quadrupolo não consegue separar (40Ar+ e 40Ca+, por 
exemplo). Alguns instrumentos de ICP-MS possuem recursos para a correção desse tipo de 
interferência. Como a composição isotópica natural dos elementos é conhecida, essas 
interferências são previsíveis e quando o elemento em estudo não é monoisotópico ou 
quando a abundância de determinados isótopos não é baixa, elas podem ser contornadas 
escolhendo-se outro isótopo do mesmo elemento que esteja livre da interferência.43 
Equações matemáticas também podem ser utilizadas e permitem realizar as 
correções necessárias. Para isso, inicialmente quantifica-se o interferente usando outra 
forma isotópica e, em seguida, utilizando o conhecimento das abundâncias isotópicas 
naturais dos elementos envolvidos e das intensidades dos sinais, é gerada uma equação 
matemática para corrigir as leituras. Porém, a aplicação dessas equações somente é viável 
quando a contribuição da intensidade do sinal do interferente não for muito grande em 
relação à do analito. Deve-se ressaltar que, na prática, quando estas correções são 
aplicadas, um certo erro é sempre introduzido na medida.40,12  
Além das metodologias descritas, a minimização das interferências pode seguir 
uma rotina analítica que inclua a eliminação dos efeitos da matriz via sua separação e pré-
concentração do analito. 
 
b. Íons poliatômicos 
 
A interferência por íons poliatômicos é a combinação de 2 ou mais espécies 
presentes no plasma (ex.: ArO+, Ar2+ ArCl+). Este tipo de íon provoca interferências que, 
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em geral, produzem problemas práticos mais sérios que as interferências isobáricas citadas 
anteriormente.40,12 Em um ICP, além do próprio Ar, há elementos tais como H, O, N, Cl, P, 
S, provenientes dos reagentes e solventes usados no preparo da amostra, os quais podem 
contribuir para a formação de íons poliatômicos. Por exemplo, apreciáveis quantidades de 
íons poliatômicos são formadas pela combinação de O e H, os quais são derivados da alta 
população de íons produzidos pela dissociação de vapor da água das soluções, combinados 
com outros elementos abundantemente presentes no ambiente (Na, K, Mg, etc.). Portanto, 
sempre que possível, deve-se realizar procedimentos analíticos de correção, como por 
exemplo, o ajuste ou separação da matriz. No entanto, alguns instrumentos estão equipados 
com programas que realizam a correção da interferência.41,12 
A extensão da formação das espécies poliatômicas que apresentam a massa nominal 
do analito (isótopo) de interesse é muito dependente da composição da amostra, e é 
imprescindível que se conheça bastante a amostra antes de se empregar artifícios de 
correção para essas interferências espectrais.12 Uma vez que a posição da formação de íons 
no plasma é dependente, principalmente, da vazão do gás de nebulização e da potência da 
radiofreqüência, o ajuste adequado desses dois parâmetros pode ser usado para minimizar 
algumas das interferências poliatômicas. Isto pode ser conseguido através do isolamento 
dos máximos das respostas para os íons elementares e íons poliatômicos. Nesse  caso, a 
maneira mais fácil é manter a potência da radiofreqüência fixa e alterar a vazão do gás 
nebulizador. Em relação às interferências poliatômicas ligadas à formação de íons 
contendo O e H, recomenda-se reduzir o carregamento do plasma com água, o que 
diminuirá a quantidade desses interferentes, e isso pode ser realizado com o uso 
membranas de dessolvatação ou sistemas alternativos de introdução de amostra, como por 
exemplo os vaporizadores eletrotérmicos, nebulizadores ultrassônicos, sistemas com  laser 
etc.43 
 
c. Íons de óxidos refratários 
 
Em algumas matrizes, devem ser considerados os íons refratários, que podem 
formar-se como resultado da dissociação incompleta da matriz da amostra ou da 
recombinação dentro do plasma,40 resultando no aparecimento de interferências em 16, 32 
ou 48 unidades de massa acima de M+, resultantes da formação de MO+, MO2+ e  MO3+, 
respectivamente. A formação desses íons dependerá da força da ligação do respectivo 
óxido.12 
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 Jarvis, Gray e Houk40 apresentam as diversas formas de correção para esse tipo de 
interferência, sendo muitas delas semelhantes à minimização de íons poliatômicos. Em 
especial, chamam a atenção para o caso da introdução de oxigênio dentro do plasma 
através da água como vapor, e pelo aerossol produzido pelo nebulizador. Ainda, lembram 
que a água causa a redução da temperatura do plasma, porque uma certa energia é utilizada 
para dissociar as moléculas de água, resultando em uma significativa modificação no 
equilíbrio do plasma. Finalmente, esses autores informam que, em determinadas matrizes 
nas quais se pode predizer a formação de óxidos refratários e nas quais não é possível se 
utilizar um isótopo alternativo, a forma mais efetiva de reduzir ou eliminar um problema 
de interferência é através da separação do analito da matriz, por exemplo, por meio de 
cromatografia de troca iônica, extração com solvente ou por co-precipitação.12 
 
d. Íons de carga dupla 
 
 A maioria dos íons produzidos no ICP é monovalente, embora espécies com mais 
de uma carga também possam ocorrer. A extensão da formação de íons de carga dupla é 
controlada pela energia de ionização secundária do elemento e da condição de equilíbrio 
do plasma40 Para o caso de plasma de argônio, somente aqueles elementos com uma 
energia de ionização secundária inferior à energia de ionização primária do argônio 
sofrerão alguma formação significativa de íons de carga dupla. Os elementos de interesse 
são metais alcalinos terrosos, alguns metais de transição e terras raras. Baixas vazões de 
gás nebulizador aumentam a temperatura do plasma e podem permitir a formação de íons 
de carga dupla. Em condições normais de operação, a formação de íons de carga dupla é 
geralmente menor que 1%. Na prática, as interferências desse tipo resultam numa pequena 
perda do sinal e, portanto, da sensibilidade. Contudo, na maior parte dos casos, o problema 
de interferência pode ser eliminado examinando-se outro isótopo.12 
 
1.2.1.2 Interferências Não Espectrais 
 
As interferências não espectrais podem ser divididas em duas categorias: (a) 
interferências de transporte e supressão ou aumento da intensidade do sinal do analito. 
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a. Interferências de transporte 
 
Quando se emprega a nebulização pneumática, as interferências de transporte 
resultantes de sólidos totais ou dissolvidos podem impossibilitar a análise de determinadas 
amostras. A forma mais óbvia deste efeito é a obstrução da abertura da entrada dos cones 
de amostragem e do cone skimmer, que pode ocorrer quando são medidas soluções 
contendo altas concentrações de sais de baixa volatilidade e por formação de depósitos de 
carbono.40 A deposição de sais leva a um decréscimo do diâmetro da abertura, de modo 
que a sensibilidade piora e o sinal gradualmente diminui em função do tempo, afetando 
substancialmente o processo de amostragem. Assim, é usual limitar as soluções do analito 
a um conteúdo total de sólidos dissolvidos < 2000 mg L-1. 
A viscosidade da amostra também está relacionada com a interferência de 
transporte, quando se usa a nebulização pneumática, tendo em vista que uma viscosidade 
maior gera gotas maiores, diminuindo assim a quantidade de amostra que alcança o 
plasma, e por conseqüência diminui o sinal do analito. Outra propriedade importante é a 
tensão superficial, já que líquidos com menor tensão superficial produzem partículas 
menores, aumentando a quantidade da amostra  que chega ao plasma. 
 
b. Efeitos de supressão do sinal do analito 
 
A matriz da amostra pode ter um grande efeito sobre a temperatura do plasma e, 
assim, na atomização e nas características de ionização do plasma. Uma explicação para as 
interferências não espectrais é a supressão da ionização do analito no plasma, pela qual um 
grande excesso de um elemento da matriz, com baixo potencial da primeira energia de 
ionização, fornece uma grande quantidade de elétrons e cargas positivas após a ionização. 
Por este fato, o equilíbrio de ionização pode ser deslocado na direção de formação dos 
átomos, resultando na supressão de formação de íons do analito.42 No entanto, esta 
explicação não é comprovada pelo cálculo da população no plasma.40 
A supressão do sinal também pode ser ocasionada pelo efeito espaço-carga que 
ocorre após a extração do feixe iônico e a remoção dos elétrons. O feixe iônico permanece 
neutro durante seu fluxo próximo ao parador de fótons. A separação de carga começa 
apenas após a entrada dentro das lentes iônicas carregadas eletrostaticamente, que rejeita 
os elétrons e focaliza os íons positivamente carregados. 
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A repulsão mútua dos íons carregados positivamente limita o número total de íons 
que podem ser comprimidos dentro de um feixe de um dado tamanho. Este “efeito espaço- 
carga” pode se tornar um problema no caso de altas concentrações de matriz. Como os íons 
têm uma energia cinética de acordo com a sua massa, os íons pesados permanecem mais 
facilmente no centro das lentes iônicas e os íons mais leves são preferencialmente 
afastados. Por isso, os íons pesados suprimem o sinal do analito mais severamente, sendo 
os íons mais leves os mais afetados.44 
 
1.2.2 Introdução da Amostra 
 
A introdução de amostras em um plasma pode ser feita na forma de aerossol 
líquido, sólido ou vapor, seguindo diferentes procedimentos. A ICP-MS utiliza geralmente 
uma câmara com nebulizador pneumático para a introdução de amostra líquida. Este 
método é simples e de baixo custo, porém é de baixa eficiência. Menos de 2% da amostra 
introduzida no nebulizador alcança o plasma. Esta limitação não permite que o usuário tire 
um maior proveito da capacidade de baixos limites de detecção proporcionados pela ICP-
MS.45  
Outro problema encontrado com a nebulização de soluções é a limitação do tipo de 
amostra que pode ser introduzido no plasma. Amostras sólidas requerem um pré-
tratamento da amostra, tal como a digestão ou extração, para deixá-las na forma de 
solução. Amostras com alto teor de sólidos dissolvidos podem obstruir o nebulizador, a 
tocha, ou os orifícios dos cones amostrador e skimmer, ou uma combinação de todos estes 
efeitos.40  
Deste modo, além da nebulização pneumática convencional, a ICP-MS pode ser 
usada em combinação com outros métodos de introdução de amostra que podem melhorar 
os limites de detecção e/ou remover ou reduzir interferências. Podem ser citados entre os 
métodos de introdução de amostra:42 
• Nebulização ultra-sônica 
• Vaporização eletrotérmica 
• Ablação a laser 
• Geração de hidreto ou vapor frio (Hg) 
  
 A vaporização eletrotérmica que será utilizada neste trabalho será descrita a seguir. 
Capítulo 1. Fundamentação teórica ICP-MS 
____________________________________________________________________________________ 
26 
1.2.2.1 A Vaporização Eletrotérmica (ETV) 
 
O primeiro trabalho de acoplamento da vaporização eletrotérmica (ETV) em ICP-
MS foi realizado por Gray e Date46 no início da década de 80, onde os autores 
determinaram As, Cd, Pb, Se e Zn em várias amostras, além dos isótopos de S. Logo 
depois da introdução da ICP-MS eles sugeriram que a ETV poderia eliminar a água do 
vapor da amostra e, assim, diminuir as interferências por causa da grande população de 
hidrogênio e oxigênio no plasma que se origina da água, usada como solvente. 
A vaporização eletrotérmica é uma das técnicas mais comuns para converter micro-
quantidades de amostras líquidas em aerossóis secos para serem introduzidos no ICP. Isto 
envolve a produção direta de um aerossol seco a partir de um micro-volume de solução 
depositado normalmente dentro de um tubo de grafite, similares aos utilizados pela técnica 
bem desenvolvida de GF AAS. Atomizadores eletrotérmicos comerciais fabricados para 
AAS têm sido modificados e acoplados ao ICP-MS como vaporizadores eletrotérmicos.47 
Park et al.48 demonstraram o potencial desta técnica na determinação de As, Cu, 
Mn, Pb, Rb, V, Zn e Ag em materiais de referência Orchard Leaves e Oyster Tissue, 
utilizando um filamento de Re com capacidade para 5 µL de amostra. Eles compararam a 
ETV com a nebulização pneumática e mostraram que a primeira é mais versátil e adequada 
para a análise de amostras com alta concentração de sais (>1%).  
O vaporizador eletrotérmico da Perkin Elmer Corporation (HGA 600 MS) é um 
módulo de forno de grafite modificado, que foi utilizado neste trabalho como vaporizador e 
é apresentado na Figura 5. 
Nas etapas de secagem e pirólise do programa de aquecimento, fluxos internos de 
Ar entram pelas extremidades do tubo, em sentidos opostos, e empurram para o exaustor os 
vapores produzidos através do orifício de dosagem. Estes fluxos de Ar são importantes 
para purgar para fora os componentes voláteis da amostra, gerados nas etapas de pré-
tratamento, evitando a sua introdução no plasma durante a vaporização [Figura 5A]. O 
orifício de dosagem da amostra é automaticamente fechado por uma ponteira de grafite 
alguns segundos antes da vaporização e os fluxos de gás são alterados [Figura 5B]. O gás 
do canal central do ICP (gás carreador ou nebulizador) entra por uma extremidade do tubo, 
se junta ao fluxo de gás interno do tubo, atravessa o tubo, e sai através de outra 
extremidade em direção ao canal central do plasma. A parte externa do forno de grafite é 
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continuamente envolvida por um fluxo externo de Ar, para evitar a entrada de ar e 















Figura 5. Esquema do vaporizador eletrotérmico para acoplamento com ICP-MS em (A) etapas de pré-
tratamento e (B) etapa de vaporização. 
 
Após ter estabelecido este fluxo unidirecional, a temperatura do tubo de grafite é 
elevada rapidamente, vaporizando os analitos e os componentes residuais da amostra. Os 
analitos vaporizados normalmente recondensam no fluxo de gás que se movimenta 
rapidamente, ou permanecem na fase vapor, na forma de moléculas. Os particulados e 
vapores são, então, transportados pelo fluxo de gás carreador para o ICP, onde são 
atomizados e ionizados. 
A principal vantagem da ETV é a melhora na eficiência de transporte quando se 
compara com a eficiência da nebulização de soluções, em geral, < 2% para esta, enquanto 
que com o uso de ETV a eficiência varia de 20 a 80%. Uma maior eficiência de transporte 
possibilita uma melhor detectabilidade, porque uma maior porção da amostra alcança o 
plasma. A natureza seca da amostra que é introduzida no plasma, também contribui para o 
aumento da sensibilidade da técnica, porque o plasma não precisa dessolvatar a amostra, 
economizando assim sua energia para aumentar a eficiência de ionização.49 Uma vantagem 
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permite a separação da maioria dos constituintes da matriz, utilizando um programa 
específico de temperatura e tempo, antes do transporte do analito para o ICP. 
Em resumo, o acoplamento de ETV com a ICP-MS melhora a eficiência do 
transporte da amostra, permite o uso de pequena quantidade de amostra, fornece limites de 
detecção de 10 a 100 vezes melhores aos obtidos por nebulização pneumática, possibilita a 
análise de amostras  líquidas complexas (amostras orgânicas, amostras com alto teor de 
sólidos), suspensões, sólidos e ainda permite, em alguns casos, estudos de especiação.50 
Entre as desvantagens da ETV pode-se citar o sinal de natureza transiente gerado 
pelo sistema. O tempo curto de trânsito do material vaporizado no plasma restringe o 
número de isótopos ou elementos (para 4-6) que podem ser analisados no mesmo ciclo. 
Uma segunda dificuldade do ETV é a repetibilidade (desvio padrão relativo, RSD, em 
torno de 5 a 15%), que pode ser devida à expansão do gás carreador que passa através do 
tubo de grafite quando a temperatura do tubo eleva-se à temperatura de atomização. O 
resultado disso é um aumento localizado na vazão do gás carreador no momento em que o 
analito passa pelo plasma, causando problemas de estabilidade.49 
 As estratégias de calibração utilizadas em ETV-ICP-MS envolvem a calibração 
externa, a calibração interna e o método da adição do analito. A calibração externa pode 
ser usada quando o sinal de uma mesma massa do analito na amostra e na solução de 
calibração é o mesmo, isto é, quando não há efeito de matriz.  
 A calibração interna minimiza os efeitos de matriz, pois permite monitorar o sinal 
de um segundo elemento, o padrão interno, que é adicionado em concentração conhecida e 
igual em todas as soluções de calibração, amostra e brancos. Este método permite a 
correção de flutuações do sinal devido a parâmetros instrumentais entre as medidas das 
soluções, além de minimizar variações sistemáticas do sinal em amostras e soluções de 
calibração por causa dos efeitos de matriz. O sinal do analito é dividido pelo sinal do 
padrão interno e esta razão é usada como sinal analítico. Assim sendo, a correção é feita 
porque o que atinge o analito também atinge o padrão interno, o que compensa os efeitos.50 
 A adição do analito é outra técnica que tem sido aplicada para a calibração. Esta 
técnica assume características de transporte idênticas do analito na amostra e a solução de 
calibração. De acordo com Majidi e Miller-Ihli 51, a calibração por adição do analito pode 
fornecer resultados analíticos mais exatos, porque resulta em uma matriz igualada para o 
analito, o que pode compensar variações na condição da superfície do vaporizador, no 
comportamento do analito e no seu transporte para o plasma. O inconveniente da técnica é 
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que, para cada replicata da amostra, uma nova curva deve ser preparada, tornando o 
método bastante demorado para análises de rotina. 
 O uso do método da diluição isotópica (ID) em ETV-ICP-MS tem sido proposto 
como uma técnica de calibração. O mais importante requisito para a aplicação desta técnica 
é a disponibilidade de dois isótopos do mesmo elemento, livres de interferências espectrais. 
A ID baseia-se somente na razão isotópica das intensidades dos sinais dos dois isótopos 
envolvidos. Basicamente, a ID consiste em adicionar uma quantidade conhecida (spike) de 
um isótopo enriquecido e estável do elemento que deve ser determinado antes de qualquer 
tratamento químico. A medida consiste em se determinar na amostra, alterada pela adição 
do material enriquecido, a nova razão isotópica das intensidades dos sinais dos dois 
isótopos do elemento envolvido. Deste modo, a partir da razão isotópica alterada obtida e 
da quantidade de spike adicionada, a concentração do elemento na amostra original pode 







−=            (1) 
onde C é a concentração do analito em µg L-1, Ms é a massa do isótopo enriquecido 
adicionado em µg, K é a razão entre as massas atômicas natural e do elemento no material 
enriquecido, As é a abundância do isótopo de referência no material enriquecido, Bs é a 
abundância do isótopo enriquecido no material enriquecido, R é a razão isotópica  alterada 
obtida experimentalmente entre o isótopo enriquecido e o isótopo de referência, corrigida 
pela discriminação da massa, W é a massa da amostra em g, B é a abundância natural do 
isótopo enriquecido e A é a abundância natural do isótopo de referência.40 
 
1.2.3 Modificadores e Carreadores em ETV-ICP-MS 
 
Em ETV recorre-se ao uso de modificadores químicos pelo mesmo motivo que na 
GF AAS, ou seja, para provocar alterações nas propriedades térmicas nos componentes da 
amostra ou na superfície de vaporização. Também se pode usar em ETV certos compostos 
que melhoram a eficiência do transporte de massa da superfície do vaporizador para o 
plasma, que geralmente são chamados de carreadores físicos.52 As quantidades de 
modificadores químicos e carreadores dependem da aplicação, mas estão geralmente entre 
25 e 250 µg.  
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 Grégoire e Sturgeon 53 relataram em seus estudos para Mo, In, Tl e Bi que, quando 
o analito foi vaporizado em tubo de grafite novo, sem carreador, a eficiência de transporte 
do analito foi de aproximadamente 10%. Cerca de 70% da quantidade total do analito 
vaporizado ficou depositada na válvula do vaporizador, 19% na linha de transporte e 1% 
nos componentes da tocha. Entretanto, o uso de carreadores e a co-vaporização da matriz e 
o analito asseguram uma eficiência de transporte para o plasma de aproximadamente 25%. 
Deste modo, estas perdas não limitam a aplicabilidade da técnica para a análise 
quantitativa. A seleção cuidadosa das condições experimentais, como o uso de carreadores 
e modificadores, pode normalizar o transporte do analito para amostras e soluções de 
calibração, tornando possível determinações exatas com calibração externa. 
O desenvolvimento de modificadores químicos envolvendo o uso de Pd(NO3)2 , 
Mg(NO3)2 ou a mistura deles tem sido muito útil para a determinação de vários elementos 
por GF AAS. A aplicação do modificador químico para ETV-ICP-MS tem sido relatada 
por Grégoire,54 que observou uma intensificação do sinal em ETV-ICP-MS para os 
elementos do grupo da platina, usando Ni(NO3)2 como modificador químico.  
Na aplicação de modificadores químicos em ETV-ICP-MS, o aumento significativo 
na sensibilidade dos elementos determinados é, provavelmente, devido ao transporte mais 
eficiente da amostra para o plasma. Isto sugere que os estudos de modificadores em GF 
AAS podem, em alguns casos, beneficiar a ETV-ICP-MS, mas devem ser aplicados de 
uma maneira mais geral, incluindo uma nova classe de modificadores. Esta classe inclui 
algumas substâncias que melhoram a produção e/ou transporte dos analitos para o 
plasma.54 O problema é que, nas condições de trabalho, átomos não podem ser 
transportados; por isso, é necessária uma condensação rápida dos átomos em partículas, e é 
aí que os carreadores ajudam na nucleação. 
Embora o modificador químico seja usado em ETV-ICP-MS, tal como em GF AAS 
para promover uma eficiente separação da matriz, minimizar ou eliminar a formação de 
compostos indesejáveis (por exemplo, óxidos e carbetos), ele pode também funcionar 
como carreador físico do analito, desde a célula de vaporização até o plasma. Isto faz com 
que os pré-requisitos de um bom modificador químico em ETV-ICP-MS sejam um pouco 
diferentes daqueles em GF AAS.  
Segundo Ediger e Beres,55 dependendo do modificador que é usado, a quantidade 
do mesmo que está presente durante a vaporização é mais importante que as suas 
características químicas e físicas, tendo-se em vista que deve funcionar, principalmente, 
como carreador do analito. Assim sendo, os principais critérios adotados para se avaliar o 
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desempenho de um modificador químico em ETV-ICP-MS são: a linearidade da curva 
analítica, a minimização da perda do analito (na célula de vaporização e linha de 
transporte), a eficácia na remoção da matriz durante a etapa da pirólise e a exatidão e 
repetibilidade dos resultados. 
A presença de substâncias estranhas no tubo de grafite, como os concomitantes da 
matriz, pode promover sítios de condensação e nucleação (nucleação heterogênea) para os 
átomos ou moléculas do analito, e assim promover o transporte do analito. Portanto, o uso 
de um carreador físico é essencial quando as soluções aquosas são usadas para a obtenção 
de curvas analíticas, já que aí não existem substâncias presentes na célula de vaporização 
que possam funcionar como núcleos de condensação para o analito. Além disso, o 
modificador químico deve ser adicionado também à amostra para compensar a diferença de 
matriz. Se o modificador for adicionado em excesso, tanto nas soluções analíticas quanto 
na amostra, as diferenças de matriz podem ser compensadas; entretanto, a quantidade do 
mesmo deve ser otimizada, pois pode ocorrer o efeito espaço-carga. O carreador deve estar 
presente na fase gasosa do analito, ou seja, carreador e analito devem vaporizar ao mesmo 
tempo.56 
 Embora muitos modificadores químicos tenham sido utilizados para vários 
elementos e matrizes, a escolha de determinado modificador químico é dependente do 
analito e da natureza da matriz da amostra. Em geral, pode-se dizer que os modificadores 
químicos usados em ETV-ICP-MS são os mesmos usados em GF AAS, acrescidos de 
outros como NaCl e outras substâncias halogenadas.56 
 
1.2.4 Curvas de Pirólise e Vaporização em ETV-ICP-MS 
 
A configuração do ETV é similar àquela para GF AAS, permitindo ao usuário 
utilizar conhecimentos já adquiridos e a literatura disponível para esta técnica (programa 
do forno e modificadores).  
Além da otimização dos parâmetros da técnica de ICP-MS (vazão do gás, potência 
da rádio freqüência, modo de leitura, etc.), o uso do sistema ETV-ICP-MS requer a 
otimização de parâmetros adicionais, tais como os utilizados numa análise por GF AAS.40 
Porém, as etapas de pirólise e vaporização do analito em ETV-ICP-MS são um pouco 
diferentes daquelas em GF AAS: em GF AAS, o forno é necessário não apenas para 
dessolvatar e vaporizar a amostra, mas também para atomização e detecção do elemento de 
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interesse; em ETV-ICP-MS o forno é necessário somente para a produção do vapor do 
analito. Assim sendo, o conceito STPF usado em GF AAS não se aplica em ETV-ICP-MS. 
A mesma prática de curvas de pirólise e vaporização tem sido adotada em ETV-
ICP-MS com a suposição (obviamente correta) de que o comportamento físico e químico 
do analito em um tubo de grafite aquecido, como por exemplo, a volatilidade, é 
independente do sistema de detecção, ou seja, se o analito é determinado por AAS ou por 
ICP-MS. No entanto, as curvas de pirólise e vaporização (contagens por segundo para 
diferentes temperaturas de vaporização) obtidas em ETV-ICP-MS são, muitas vezes, 
significativamente diferentes das curvas correspondentes em GF AAS. As curvas de 
pirólise em ETV-ICP-MS geralmente exibem um certo declínio com o aumento da 
temperatura, iniciando já em temperaturas relativamente baixas, e elas não mostram 
claramente uma temperatura que tornasse fácil a decisão sobre a temperatura de pirólise.57 
Na Figura 6 são apresentadas curvas de pirólise obtidas em ETV-ICP-MS por Dias 
et al.58, em solução aquosa e suspensão de sedimento (MESS-2), utilizando NaCl como 
carreador e Ru como modificador permanente. 
Observando as curvas de pirólise obtidas, pode-se verificar que, sem modificador e 
carreador, as intensidades dos sinais para todos os analitos foram muito maiores na 
suspensão quando comparadas com as da solução aquosa, indicando que os concomitantes 
da suspensão agem como modificadores e/ou carreadores. Soluções padrão aquosas não 
podem ser usadas para calibração em análises por suspensão sem a adição de um 
modificador/carreador. Entretanto, usando Ru como modificador permanente juntamente 
com NaCl como carreador físico, as intensidades dos sinais de ambos os meios, suspensão 
e solução aquosa, foram muito próximas, particularmente em certas temperaturas de 
pirólise.58 
No caso das curvas de vaporização em ETV-ICP-MS, os analitos são levados do 
ETV para o ICP por um fluxo de argônio, de maneira que a difusão térmica não é muito 
significativa. Conseqüentemente, as curvas de vaporização em ETV-ICP-MS são 
tipicamente “planas”, ou seja, independentes da temperatura de vaporização, contanto que 










Figura 6. Curvas de pirólise para suspensão de MESS-2 e solução aquosa: (−□−) suspensão sem 
modificador/carreador; (−?−) suspensão Ru + NaCl, (−▼−) solução aquosa Ru + NaCl e (−∆−) solução 
aquosa sem modificador/carreador. Temp. de vaporização: 2300°C e vazão do gás 1,21 L min-1. Retirada de 
Dias, L. F. et al. Spectrochim. Acta Part B 57 (2003) 2003-2015. 
 
Na Figura 7  são apresentadas curvas de vaporização obtidas em ETV-ICP-MS por 
Maia et al.59, na determinação de As, Mn, Pb e Se em carvão, usando Pd como 
modificador/carreador. Os sinais para Pb e Se não são significativamente influenciados 
pela temperatura de vaporização na faixa estudada, enquanto que os sinais para Mn e As 
aumentam em temperaturas de vaporização maiores.  
Quando esses experimentos são repetidos sob as mesmas condições, mas 
adicionando-se 1 µg de NaCl como um carreador físico adicional, curvas similares são 
obtidas, como mostradas na Figura 8.59 Temperaturas de vaporização entre 2000-2500°C 
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Figura 7. Curvas de vaporização para -?-75As, -?- 55Mn , -▲- 208Pb e -?- 77Se na presença de 2 µg de Pd 
como modificador/carreador, usando uma temperatura de pirólise de 1000 °C. Retirada de Maia, S.M.,  J. 
Anal. At. Spectrom., 15 (2000) 1081-1086. 
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Figura 8. Curvas de vaporização para -?-75As, -?- 55Mn , -▲- 208Pb e -?- 77Se na presença de 2 µg de Pd 
como modificador e 1 µg de NaCl como carreador, usando uma temperatura de pirólise de 900°C. Retirada 
de Maia, S.M.,  J. Anal. At. Spectrom., 15 (2000) 1081-1086. 
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1.3 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA DE ALTA RESOLUÇÃO 
COM FONTE CONTÍNUA (HR-CS AAS) 
1.3.1 Correção de fundo 
 
 O problema de interferências não espectrais em GF AAS tem sido grandemente 
eliminado com a introdução do conceito STPF, e as interferências espectrais têm sido 
significativamente reduzidas. No entanto, as interferências espectrais provenientes do 
espalhamento da radiação, da absorção molecular e até mesmo da absorção atômica de 
concomitantes ainda representam um grande desafio se concentrações extremamente altas 
de matriz são introduzidas no forno de grafite.60 
 São três sistemas comercialmente disponíveis para a correção de fundo em AAS: 
(a) usando uma fonte contínua, geralmente uma lâmpada de deutério, (b) pulso de alta 
corrente (correção Smith-Hieftje), e (c) correção de fundo baseada no efeito Zeeman. Com 
todos os três sistemas a absorção total (absorção atômica e de fundo) e a absorção de fundo 
são medidas seqüencialmente com uma freqüência rápida, e a absorção atômica é calculada 
pela diferença. 
 Todos os três sistemas funcionam razoavelmente bem, desde que o fundo espectral 
seja “contínuo”, isto é, seja uma banda larga e que não varie abruptamente dentro da banda 
espectral observada selecionada pela fenda de saída. Isto inclui absorção de fundo devida 
ao espalhamento da radiação e ao espectro de dissociação molecular. O único problema 
que pode ocorrer neste caso é quando a absorção de fundo varia rapidamente com o tempo, 
como geralmente é o caso em GF AAS, e o sistema de medida seqüencial não permite o 
acompanhamento da rápida mudança na absorção.60 Este problema é mais pronunciado 
com a técnica de pulso de alta corrente, pois ele tem a freqüência de medida mais baixa.  
 Os problemas surgem, no entanto, quando o fundo é estruturado, ou seja, quando é 
devido a uma absorção atômica de um elemento concomitante que tem uma linha de 
absorção dentro da banda espectral selecionada pela fenda de saída, ou é quando observa-
se um espectro de excitação eletrônica de uma molécula, que tenha uma pronunciada 
estrutura fina.132 
 O sistema com fonte contínua não pode corrigir todos estes tipos de interferência, 
pois ele sempre calcula uma média de toda a entrada da largura da banda espectral, que 
raramente concorda com a absorção real de fundo na linha analítica. O resultado é uma 
sobre ou sub-correção, ou seja, uma medida errada. 
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 No caso da técnica de pulso de alta corrente, o fundo é medido próximo à linha 
analítica com um perfil fortemente alargado causado pela auto-reversão. Este sistema 
funciona se a absorção de fundo é causada pela absorção atômica no comprimento de onda 
suficientemente distante da linha analítica, com a finalidade de não sobrepor com a linha 
alargada durante o pulso de alta corrente. No entanto o sistema é completamente 
ineficiente no caso de espectro de excitação eletrônica.60 
 O mais poderoso sistema de correção de fundo disponível é a correção de fundo 
baseada no efeito Zeeman, onde a absorção total e a absorção de fundo são medidas 
exatamente no mesmo comprimento de onda, sobre o mesmo estreito intervalo espectral. 
Isto significa que este sistema pode corrigir algum tipo de fundo espectral, contanto que as 
propriedades espectrais do fundo não variem entre as duas medidas. No entanto, isso pode 
acontecer quando as linhas atômicas são muito próximas, de maneira que seus 
componentes σ’s se sobrepõem com a linha analítica durante a fase do campo magnético 
ligado.60 
 Além dessas limitações de todos os sistemas de correção de fundo disponíveis, o 
desenvolvimento de método e a descoberta de interferências espectrais não são confiáveis 
em todos os instrumentos comercialmente disponíveis. A princípio, erros na correção de 
fundo podem ser detectados pela distorção do sinal do analito na linha base com valores de 
absorvância negativos. 
 A espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua (HR-
CS AAS), uma técnica que ainda não está disponível comercialmente, oferece várias  
vantagens sobre a GF AAS convencional. Primeiramente, todo o ambiente espectral da 
linha analítica, de aproximadamente 0,2 nm, torna-se visível devido ao uso de um único 
detector CCD (detector de arranjo de carga acoplada). Isto significa que ao invés de um 
detector, 200 detectores são tipicamente usados para visualizar a área próxima da linha 
analítica. Sendo assim, torna-se muito fácil detectar alguma interferência espectral devido 
aos componentes da matriz.60 
 Por causa da alta resolução, aproximadamente 2 pm por pixel, dependendo do 
comprimento de onda, as interferências espectrais tornam-se muito indesejáveis de 
qualquer maneira. Com o uso de um detector CCD, as medidas de absorvância total e 
absorvância de fundo são rigorosamente simultâneas, eliminando todos os problemas 
associados com a rápida variação nos sinais de absorção de fundo.60 
 A princípio, este sistema oferece várias possibilidades para a correção de fundo, 
dependendo da sua natureza. No caso de fundo não estruturado, sendo contínuo ou não, um  
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ou mais pixels estabelecidos na vizinhança da linha analítica podem ser usados para 
correção. No caso de um fundo estruturado, uma interferência é observada apenas quando 
a linha atômica ou a estrutura fina molecular se sobrepõe com a linha analítica dentro de 
poucos picometros e no tempo. Neste caso, o espectro de absorção molecular de uma 
substância modelo pode ser gravado, armazenado no software do computador e subtraído 
do espectro da amostra usando um algoritmo dos mínimos quadrados. Outra possibilidade 
é  que o sistema armazena todos os dados gravados para uma única medida com alta 
resolução espectral e temporal. Desta maneira, vários parâmetros analíticos (exceto as 
temperaturas de pirólise e atomização) podem ser mudados depois da determinação, 
tornando possível a otimização do método sem repetir a determinação. Isto é 
particularmente útil na otimização da janela de integração para o sinal do analito, com a 
finalidade de se evitar uma sobreposição direta com o sinal de fundo.60 
 
1.3.2 Fonte de radiação 
 
O sucesso da AAS se deu pelo uso de lâmpadas de catodo oco (HCLs) como fontes 
de radiação. Estas lâmpadas, com suas linhas de emissão estreitas e estáveis, oferecem alta 
especificidade, excelentes limites de detecção e curvas de calibração lineares (2,5 a 3 
ordens de magnitude de concentração). Infelizmente, essas lâmpadas não são adequadas 
como fontes multi-elementares, pois são restritas em relação à compatibilidade dos 
elementos e são sempre menos intensas do que as lâmpadas mono-elementares. Embora a 
AAS seja uma ferramenta analítica poderosa, ela tem permanecido como uma técnica 
mono-elementar.133 
A substituição das HCLs por uma fonte contínua, sem alterações nas outras partes 
do instrumento, não se mostrou adequada. A instabilidade de muitas fontes contínuas 
intensas, como as lâmpadas de xenônio, fornece um fundo com ruído e limites de detecção 
pobres. Monocromadores de média resolução, que são ideais para isolar linhas de emissão 
de HCLs, separam bandas espectrais excessivamente largas no caso da fonte contínua. Isso 
compromete a sensibilidade e a especificidade, resultando em curvas de calibração não-
lineares e maior susceptibilidade a interferências de fundo, devidas ao alargamento da 
banda. Além disso, a intensidade de muitas fontes contínuas diminui drasticamente abaixo 
de 280 nm. Conseqüentemente, o uso de uma fonte contínua para AAS requer um novo 
planejamento em todo o conjunto do instrumento.61 
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1.3.3 Novo conceito instrumental 
 
 Um novo conceito instrumental vem sendo desenvolvido para a espectrometria de 
absorção atômica, usando como fonte de radiação uma lâmpada de arco curto de xenônio 
de alta intensidade, um monocromador double-echelle e um dispositivo com arranjo de 
carga acoplada como detector, permitindo uma alta resolução de ∼ 2 pm por pixel. Entre as 
principais vantagens do sistema estão:62 
i) Uma melhora na razão sinal/ruído devido à elevada intensidade da fonte de 
radiação, resultando em melhores precisão e limites de detecção; 
ii) Pelo mesmo motivo, não há mais raias “fracas”, portanto raias secundárias têm 
a mesma intensidade e podem ser usadas sem comprometimentos;  
iii) Toda a região espectral nas vizinhanças da raia analítica torna-se “visível”, 
possibilitando muito mais informações do que as obtidas por instrumentos 
convencionais de AAS;  
iv) A detecção com arranjo de carga acoplada permite uma correção simultânea 
real da radiação de fundo nas proximidades da raia analítica;  
v) O software possibilita o armazenamento de espectros de referência, por 
exemplo, de espectro de absorção molecular com estruturas rotacionais finas, e 
a subseqüente subtração deste do espectro de uma amostra, usando-se o 
algoritmo dos mínimos quadrados, sendo assim possível a correção de fundo 
estruturado mesmo sob a raia analítica;  
vi) Correção para todos os eventos contínuos, tais como ruído da lâmpada ou 
absorção de fundo contínuo. 
vii) Embora ainda não disponível, se um detector bidimensional apropriado for 
usado, o sistema permitirá em AAS medidas simultâneas multi-elementares, 
prática comum em espectrometria de emissão óptica;  
viii) Finalmente, experimentos preliminares vêm indicando que o novo instrumento 
poderá resultar em um melhor desempenho analítico na determinação de 
elementos traço em matrizes complexas. 
A Figura 9 apresenta um esquema de um CS AAS desenvolvido por Heitmann et 
al.63 A lâmpada de arco curto de xenônio com uma potência de 300 W, que é usada como 
fonte de radiação primária, tem uma distância entre os eletrodos ≤ 1 mm. Devido a este 
modelo específico dos eletrodos e uma pressão de aproximadamente 17 atm em condições 
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frias, a lâmpada opera em modo hot spot, que leva a um aumento da intensidade da 
radiação, especialmente na região UV.  
A intensidade desta lâmpada excede a da fonte de linha convencional em pelo 
menos 1-2 ordens de grandeza sobre toda a faixa espectral coberta pela AAS. Têm sido 
desenvolvidos software e hardware especiais para compensar a “migração” do arco, ou 
seja, sua instabilidade, usando uma correção do centro de gravidade de sua posição dentro 
do feixe de radiação. As flutuações em relação ao tempo, que são típicas para as lâmpadas 
de arco de xenônio, são controladas usando pixels de correção selecionáveis do detector 
CCD.60 
              
 
 
Figura 9. Arranjo esquemático de um CS AAS 
 
A radiação é focalizada por um espelho elipsoidal para dentro do volume de 
absorção do atomizador, e subseqüentemente, para a fenda de entrada variável do 
monocromador double echelle (DEMON). O DEMON consiste de um prisma que funciona 
como um pré-monocromador para a separação e um monocromador echelle para gravações 
simultâneas de pequenas seções de espectro altamente resolvidas. Ambas unidades estão 
em arranjo Litrow, com comprimentos focais de 300 mm e 400 mm, resultando em uma 
resolução espectral total de λ/∆λ ≈ 140.000, combinadas em um módulo estável e 
compacto.60 
Para a seleção do comprimento de onda, ambos componentes (prisma e rede) são 
rotacionados por motores. Além disso, o sistema inclui a possibilidade de ativar a 
estabilização do comprimento de onda via linhas espectrais de uma lâmpada interna de 
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neônio. A faixa espectral coberta é de 190-900 nm, e a largura da banda espectral do 
equipamento (com uma fenda geométrica de 24 µm) é de 1.6 pm a 200 nm e 8.8 pm a 900 
nm. 
Um detector CCD sensível na região do UV com 512 x 58 pixels, tamanho de 24 
µm x 24 µm cada pixel, grava a distribuição da radiação espectral. Por exemplo, 200 pixels 
são tipicamente usados na região UV para gravar a absorvância da linha analítica em um 
ambiente espectral de ± 0,2 - 0,3 nm próximo à linha analítica. 
Uma das características importantes do software é a correção para todos os 
“eventos” que são contínuos dentro da faixa espectral observada, ou seja, que influenciam 
todos os pixels do detector CCD da mesma maneira. A suposição mais importante para 
este tipo de correção é que as variações na intensidade da fonte contínua, bem como a 
absorção de fundo contínuo, são perfeitamente correlacionadas no tempo dentro da 
pequena faixa espectral de 0,3 – 0,6 nm que é gravada. Isto é garantido pelo fato de que os 
pixels convertem os fótons incidentes em fotoelétrons e são registrados simultaneamente, 
de maneira que variações proporcionais na intensidade são precisamente convertidas em 
variações proporcionais nos sinais digitalizados para cada pixel individual.60 
Obviamente, este procedimento não pode corrigir a absorção proveniente de outros 
átomos ou moléculas gasosas que exibem uma estrutura fina na posição da linha analítica. 
Felizmente, a sobreposição direta de duas linhas atômicas dentro de uma pequena faixa 
espectral de poucos picometros, ou seja, dentro de três pixels que são tipicamente usados 
para a medida, é extremamente rara em absorção atômica. Portanto, a alta resolução do 
espectrômetro evita esses problemas, e até mesmo no caso de uma absorção molecular.60 
Porém, no caso de não haver separação espectral e nem separação no tempo entre o 
pulso de absorção do analito e absorção de fundo, existe ainda uma outra opção de corrigir 
as interferências espectrais “sob a linha analítica”. O software oferece a possibilidade de 
medir e armazenar o espectro de referência dos átomos e moléculas, que pode ser subtraído 
do espectro medido para uma amostra real, usando o algoritmo dos mínimos quadrados.64 
O procedimento matemático usado neste caso é uma correlação linear do espectro 
de referência para cada espectro da amostra. O espectro de referência aumentará ou 
diminuirá pela multiplicação de um fator. A diferença entre o espectro de referência e o 
espectro da amostra, bem como seus quadrados, será calculada pixel a pixel, e os valores 
dos quadrados sobre todos os pixels serão somados. Depois disso, o fator mencionado será 
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variado na ordem de minimizar a soma dos quadrados, em outras palavras, encontrar os 
“mínimos quadrados”.  
Usando este procedimento, parte do fundo estruturado será eliminada, que 
corresponde à estrutura fina do espectro de referência. Uma combinação linear de mais de 
um espectro de referência pode ser usada como o mesmo objetivo. Obviamente, usando 
esta opção não apenas se torna possível corrigir o fundo estruturado até mesmo “sob a 
linha analítica”, mas também oferece uma ferramenta preciosa na identificação de fonte de 
interferências espectrais.60 
 Estudos já foram realizados sobre a interferência espectral, como no caso do Pd e 
Fe sobre o Tl,65 a linha coincidente de Si, Ni e Fe em 252,4 nm,66 a interferência espectral 
de fosfato usado como modificador para a determinação de Cd67 e a interferência espectral 




CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 
 
O objetivo do desenvolvimento descrito no capítulo 3 foi a determinação de 
mercúrio em amostras ambientais usando a SS-GF AAS e modificador permanente 
depositado termicamente. O uso do modificador permanente simplifica o procedimento de 
amostragem sólida, quando comparado com a adição de modificador em solução para cada 
alíquota da amostra. Além disso, o risco de introdução de brancos é reduzido. Um outro 
objetivo foi investigar a possibilidade de estabilizar o mercúrio presente na solução aquosa, 
com a finalidade de se usar a calibração com padrões aquosos na análise direta de sólidos. 
 O capítulo 4 teve como objetivo propor um método para a determinação de 
mercúrio e tálio em amostras ambientais por ETV-ICP-MS, com amostragem por 
suspensão. Outro objetivo foi investigar a estabilização de mercúrio e tálio em solução 
aquosa, usando permanganato de potássio. O permanganato de potássio e o rutênio foram 
investigados como modificadores químicos e carreadores. 
 O objetivo do trabalho no capítulo 5 foi identificar os problemas associados com a 
determinação de tálio em carvão, usando HR-CS AAS para estabelecer um método seguro 















Metais nobres como modificadores químicos permanentes para a 
determinação de Hg em amostras ambientais certificadas usando 
amostragem sólida em GF AAS e calibração com padrões aquosos 
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3. METAIS NOBRES COMO MODIFICADORES QUÍMICOS 
PERMANENTES PARA A DETERMINAÇÃO DE Hg EM AMOSTRAS 
AMBIENTAIS CERTIFICADAS USANDO AMOSTRAGEM SÓLIDA EM GF AAS 




A técnica mais usada para a determinação de Hg em amostras de águas ambientais 
é a espectrometria de absorção atômica com vapor frio (CV AAS), com ou sem pré-
concentração pela amalgamação sobre ouro.2,68-72 Para amostras ambientais sólidas, tais 
como material particulado do ar, cinza, carvão, solo e sedimento, o estágio mais crítico e 
que consome mais tempo, e que além disso é responsável pela maioria dos resultados 
errôneos, é o processo da digestão ácida usado para transformar a amostra sólida em 
solução.  
No caso do Hg, este estágio é particularmente importuno; primeiramente, porque 
este elemento é muito facilmente perdido por volatilização73 e/ou adsorção sobre as 
paredes do recipiente, e segundo, porque o mercúrio é particularmente suscetível à 
contaminação pelos reagentes, recipientes e ambientes do laboratório.  
Uma variedade de misturas ácidas foram propostas para a digestão de amostras 
ambientais, tais como água-régia,74-77 misturas de ácidos nítrico e sulfúrico,78-82 etc. Todos 
esses procedimentos são obviamente sujeitos à contaminação, e requerem o uso de ácidos 
de alta pureza. Wieteska e Drzewinska83 investigaram a influência de vários ácidos, 
incluindo ácido perclórico, sobre o sinal analítico do Hg, e verificaram que o analito 
poderia ser extraído quantitativamente de amostras sólidas com ácido clorídrico e ácido 
nítrico.  
Similarmente, Riley84 descobriu que o Hg pode ser completamente lixiviado de 
amostras de cinzas pelo aquecimento com ácido nítrico concentrado. Pagano et al.85 
descreveram uma extração de Hg do solo assistida por microondas com ácido nítrico 
concentrado em frasco fechado em alta pressão, e verificaram que o analito foi 
quantitativamente extraído para a solução em cinco minutos. Martinez-Garcia et al.86 
usaram um procedimento de microondas similar para solubilizar o Hg de amostras de 
sedimento.  
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Flores et al.87 constataram que o Hg é lixiviado quantitativamente de amostras de 
carvão mineral em 1 mol L-1 HNO3 à temperatura ambiente, em 48 horas, ou seja, sob 
condições mais amenas. Na busca de manter o mínimo de perdas e contaminação, esses 
pesquisadores determinaram o Hg em suspensões de carvão sem prévia filtração, usando 
CV AAS. Outro caminho é a combustão da amostra sólida em um fluxo de oxigênio e a 
coleta do Hg liberado sobre ouro, antes da sua determinação por CV AAS. Este 
procedimento foi proposto primeiro por Horvat et al.73, tendo sido usado mais tarde por 
outros pesquisadores e tem sido realizado em instrumentos comerciais dedicados à 
determinação de Hg.88-91  
Vários metais preciosos e diferentes procedimentos para suas aplicações na 
plataforma ou tubo de grafite foram propostos para aumentar a eficiência da captura do Hg 
no forno de grafite. Kumar e Meeravali92 usaram ouro, ligas de platina-ouro e platina-ródio 
na forma de um fio ou malha, próximo à plataforma, com a função de coletar o vapor de 
Hg. Muitos outros pesquisadores, no entanto, aplicaram metais preciosos na forma de 
modificador permanente, com injeções repetidas de uma solução contendo uma alta 
concentração do metal precioso, seguidas das etapas de secagem e de pirólise com o 
objetivo de reduzir o modificador para metal.  
Lee et al.93 usaram o ouro para esta proposta, e o desempenho do mesmo, 
encontrado por Flores et al.87 também foi ótimo. Yan et al.94 usaram paládio como 
modificador permanente para a captura do Hg no forno de grafite, e Zhang et al.95 
verificaram que a mistura de paládio e ródio ofereceu um melhor desempenho. Moreno et 
al.96 também usaram paládio para a captura do Hg, empregando um método eletrotérmico 
para recobrir o tubo com o modificador. 
A determinação direta de Hg por espectrometria de absorção atômica com forno de 
grafite (GF AAS) tem sido bem menos usada do que a CV AAS, por causa da sensibilidade 
inferior desta técnica para este elemento. Contudo, existem publicações usando esta técnica 
e na maioria delas é relatado o uso de modificadores com o objetivo de estabilizar o Hg, 
que exibe uma volatilidade extraordinariamente alta.  
Em 1987, Ni e Shan97 propuseram paládio como um modificador universal para a 
determinação de um número de elementos, incluindo Hg. Em um trabalho posterior, Welz 
et al.98 investigaram o modificador universal, nitrato de paládio e magnésio para a 
determinação de Hg e verificaram que uma única aplicação de 15 µg de Pd poderia ser 
usada para um mínimo de 40 determinações consecutivas de Hg. Bermejo-Barrera et al.99 
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também constataram que o paládio reduzido produzia os melhores resultados para a 
determinação de Hg em água do mar.  
Bulska et al.100 confirmaram o tempo de vida de aproximadamente 50 queimas para 
o paládio termicamente depositado como um modificador permanente para Hg, e podem 
ser alcançadas até 500 determinações sem a perda da eficiência, no caso do paládio 
eletrodepositado. Zhang et al.101 observaram uma temperatura máxima de pirólise de     
920 oC para Hg, a qual é questionável, tendo em vista que a temperatura máxima de 
pirólise aplicada e relatada por outros pesquisadores é de 400-500 oC. 
Uma outra maneira de se determinar Hg é pela análise direta de suspensão por GF 
AAS, que compensa a perda da sensibilidade associada com esta técnica analítica, por 
causa da grande quantidade de massa de amostra que pode ser introduzida dentro do tubo 
de grafite, quando comparada à análise em solução. Uma vantagem adicional da suspensão 
é a redução significativa da necessidade de reagentes e tratamento da amostra, resultando 
em uma redução do risco de contaminação.  
Bermejo-Barrera et al.102,103 determinaram Hg em suspensões de sedimentos usando 
paládio como modificador; no entanto, pode ser usada uma temperatura de pirólise de 
apenas 200 oC e tiveram que recorrer à técnica da adição do analito para a calibração. 
Karadjova et al.104 verificaram que é mais fácil usar a técnica de suspensão do que os 
procedimentos de digestão, e puderam melhorar seu limite de detecção para Hg por um 
fator de cinco. López-Garcia et al.105 determinaram Hg em suspensões de sedimento e solo 
aplicando nitrato de prata e permanganato de potássio como modificadores, usando um 
programa do forno rápido, sem a etapa da pirólise. Limites de detecção obtidos com essa 
técnica de suspensão são próximos de 0,1 mg kg-1 de Hg na amostra sólida. 
O último e o caminho mais drástico para melhorar a sensibilidade e reduzir o risco 
de perda e de contaminação em GF AAS é, obviamente, a análise direta de amostras 
sólidas. Isto é particularmente favorecido pela alta volatilidade do Hg, e tem resultado em 
um grande número de diferentes soluções técnicas. A primeira foi com o espectrômetro de 
absorção atômica com corretor baseado no efeito Zeeman, proposto por Hadeishi em 1971, 
o qual foi comercializado mais tarde e foi descrito em detalhes por Kurfürst.23 
Bombach et al.106 usaram um forno de grafite convencional para investigar a 
evaporação do Hg de uma variedade de amostras ambientais, incluindo carvão, solo, 
sedimento e cinza de carvão, e verificou que é possível uma liberação quantitativa a 
temperaturas abaixo de 400 °C.  
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Maia et al.107 usaram essa característica em combinação com a captura in situ para 
a determinação de Hg em carvão mineral. O interior da parede do tubo de grafite foi 
recoberto com paládio, seguindo o procedimento de eletrodeposição de Bulska e Jedral,108 
e a amostra de carvão foi introduzida dentro do tubo de grafite, usando uma plataforma 
especial para a análise direta de sólidos. O Hg foi quantitativamente liberado das amostras 
de carvão à temperatura de 500 °C ± 50 °C, e capturado sobre a parede do tubo recoberta 
com paládio, de onde ele foi atomizado a 1300 °C. A plataforma, com carvão residual, foi 
então removida do tubo antes da etapa de atomização. Este procedimento foi necessário, 
pois a matriz de carvão causou um alto fundo que não poderia ser tratado pelo sistema de 
correção contínua de fundo com lâmpada de arco de deutério. Uma das desvantagens foi o 
processo relativamente complexo e um tempo de vida do recobrimento um tanto curto.82 
Um problema adicional foi que os padrões sólidos têm de ser usados para a calibração, 
tendo em vista que o Hg, advindo de soluções aquosas, não é capturado na parede do tubo 
tão eficientemente quanto as amostras de carvão. 
 
3.2 METODOLOGIA 
3.2.1 Instrumentação e procedimento 
 
Foram usados, para todos os experimentos, um espectrômetro de absorção atômica 
AAS 5 EA (Analytik Jena, Jena, Alemanha), com um atomizador de tubo de grafite 
aquecido transversalmente e um acessório manual de introdução de amostra sólida ASS 5 
(Analytik Jena). O espectrômetro é equipado com um corretor de fundo contínuo com 
lâmpada de arco de deutério. Foi usada como fonte de radiação uma lâmpada de catodo 
oco de mercúrio, operada a 8 mA. As medidas foram realizadas no modo de absorvância 
integrada (área do pico) a 253,7 nm, usando uma fenda espectral de 0,8 nm e tempo de 
integração entre 5 e 12 s, dependendo das condições experimentais. Foram usados tubos de 
grafite para amostra sólida (SS) piroliticamente recobertos, sem orifício na parte superior 
do tubo (Analytik Jena, Part No. 07-8130325) e plataforma SS especialmente desenhada 
(Analytik Jena, Part No. 407-A81.312). Para a pesagem das amostras diretamente na 
plataforma SS foi usada uma microbalança M2P (Sartorius, Göttingen, Alemanha). O peso 
da amostra, tipicamente entre 0,1 e 1 mg, foi automaticamente transmitido ao computador 
do instrumento após cada medida. Um par de pinças especiais pré-ajustadas, que faz parte 
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do acessório manual SS, montado na área do compartimento da amostra do espectrômetro, 
foi usado para transferir a plataforma SS ao atomizador. Soluções aquosas foram pipetadas 
manualmente sobre a plataforma SS e introduzidas da mesma maneira que as amostras 
sólidas. 
O programa de temperatura do forno de grafite usado para a determinação de 
mercúrio é apresentado na Tabela 2.  
 







Vazão do gás, 
mL min-1 
Secagem 90 30 15 2000 
Pirólise 300 30 40 2000 
Auto Zero (AZ) 300 0 6 0 
Atomização 1100 1500 10 0 
Limpeza 1700 200 4 2000 
 
Tabela 3. Programa de temperatura do forno de grafite para tratamento da plataforma SS com modificador 
permanente; o ciclo do programa foi repetido 25 vezes após cada uma das 25 injeções da solução do 
modificador 






Vazão do gás, 
mL min-1 
1 90 30 15 2000 
2 250 20 35 2000 
3 250 0 6 0 
4 1000 1000 10 0 
5 2000 200 5 2000 
 
Argônio, com pureza de 99,996% (White Martins, São Paulo, Brasil) foi usado 
como o gás protetor. O programa de temperatura do forno de grafite para o tratamento da 
plataforma SS com modificadores permanentes é apresentado na Tabela 3. Uma massa 
total de 250 µg de modificador foi aplicada, usando 25 injeções de 20 µL da solução do 
modificador (500 mg L-1), executando o programa de temperatura da Tabela 3 para cada 
injeção. 
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3.2.2 Reagentes e materiais certificados 
 
Reagentes de grau analítico foram usados. O ácido nítrico (Carol Erba, Milão, 
Itália, no. 4080150) foi purificado pela destilação dupla em destilador de quartzo (Küner 
Analysentechnik, Rosenheim, Alemanha) com aquecimento abaixo do ponto de ebulição. 
A água foi purificada em um sistema Milli-O (Millipore, Bedford, MA, Estados Unidos), 
resultando em uma água com uma resistividade de 18 MΩ cm.  
A solução do modificador paládio foi obtida pela diluição da solução estoque 
(como nitrato) de 10,0 ± 0,2 g L-1 de Pd (Merck, Darmstadt, Alemanha, no. B93689) com 
ácido nítrico 1% v/v. Os outros modificadores permanentes foram preparados a partir de 
soluções padrões para absorção atômica de 1000 mg L-1 de Ir, Rh e Ru (Fluka, Buchs, 
Suíça).  
A solução padrão estoque de mercúrio (1000 mg L-1) foi preparada do reagente de 
alta pureza Spex PLK20-Hg (HgO) (Edison, NJ, Estados Unidos), que foi dissolvida em 
ácido nítrico 2% v/v. As soluções de calibração foram preparadas por uma série de 
diluições da solução estoque com ácido nítrico 5% v/v.  
Para a estabilização do Hg com ditizona, as soluções de calibração foram 
preparadas pela mistura, na proporção 1:1, de uma solução aquosa de 200 mg L-1 de 
ditizona (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil), com propanol-1 (Merck, Rio de Janeiro, Brasil), 
que é utilizado para dissolver a ditizona. Em seguida, foi adicionado o padrão aquoso de 
Hg na mistura.  
Para a estabilização do Hg com permanganato de potássio, uma solução estoque de 
100 g L-1 de KMnO4 (Merck, Darmstadt, Alemanha) foi adicionada às soluções de 
calibração com uma concentração final de 30 g L-1. 
Os seguintes materiais de referência certificados foram investigados: NIST SRM 
2704 Buffalo River Sediment (Nacional Institute of Standards and Technology, 
Gaithersburg, MD, Estados Unidos), BCR No. 176 Trace Elements in City Waste 
Incineration Ash (Community Bureaus of Reference, Brussels, Bélgica), PACS-2 Marine 
Sediments Reference Material for Trace Metals and other Constituints (Nacional Research 
Council Canadá, Ottawa, Canadá), CRM No. 146 Trace Elements in Sewage Sludge from 
Industrial Origin (Community Bureaus of Reference, Brussels, Bélgica), e RS-3 River 
Sediment, que foi certificado em um round robin test.109 
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Todos os materiais certificados foram moídos em gral de ágata e passados 
manualmente por uma peneira de poliéster de ≤ 50 µm. Materiais certificados moídos e 
peneirados com um tamanho de partícula ≤ 36 µm e também no tamanho original foram 
usados em alguns experimentos. 
 
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.3.1 Modificadores químicos permanentes para amostras ambientais sólidas 
 
Tendo em vista que os modificadores permanentes simplificam significativamente a 
análise direta de amostras sólidas em GF AAS, foi investigado o desempenho de quatro 
modificadores, paládio, irídio, ródio e rutênio, aplicados como um tratamento da superfície 
da plataforma SS. A Figura 10 apresenta as curvas de pirólise para a comparação dos 
desempenhos dos modificadores para a determinação de Hg em cinco amostras ambientais 
certificadas, sendo que as curvas obtidas sem a presença de modificador também são 
mostradas. 
Sem o uso do modificador, as perdas do Hg se iniciaram entre 150°C e 300°C, 
dependendo do material investigado. As perdas mais pronunciadas com o aumento da 
temperatura foram observadas para o material certificado Sewage Sludge; entretanto, não 
houve perdas de Hg até 300°C na City Waste Incineration Ash. Esta estabilidade do Hg, 
significativamente diferente, pode ser provavelmente atribuída à forma na qual este analito 
está presente em várias amostras, bem como à presença de certos constituintes da matriz, 
tais como matéria orgânica ou sulfetos, como proposto por Bombach et al.106 No entanto, a 
tentativa de se verificar esta suposição foi considerada além do alcance deste estudo. 
 Infelizmente, não existe uma vantagem clara de um dos modificadores para todas as 
amostras. Por exemplo, o rutênio exibiu um bom desempenho no caso da City Waste 
Incineration Ash, mas um desempenho ruim para as amostras de sedimento marinho de rio. 
O irídio estabilizou o Hg apenas a uma temperatura de pirólise de aproximadamente       
250°C, e o ródio não exibiu um efeito estabilizador para o Hg. No caso dos sedimentos, 
seja marinho ou de rio, o Pd exibiu comportamento semelhante, podendo alcançar uma 
temperatura de até 350°C. 
 
 

























Figura 10. Curvas de Pirólise para a determinação de Hg em materiais ambientais certificados usando SS GF 
AAS e (―●―) Ir, (―♦―) Pd, (―▲―) Rh, (―■―) Ru  como modificadores permanentes e (―●―) sem 
modificador.  (a) PACS-2 Marine Sediment, (b) RS-3 River Sediment, (c) City Waste Incineration Ash, (d) 
Sewage Sludge of Industrial Origin e (e) Buffalo River Sediment. 
 
 Quando os valores de massa característica obtidos para todos os modificadores e 
todas as amostras certificadas, usando uma temperatura de pirólise de 300°C, são 
comparados, como mostrado na Tabela 4, o modificador permanente paládio exibiu 
claramente os valores médios mais baixos, e a melhor consistência para as cinco amostras 
ambientais certificadas. O paládio foi portanto selecionado como o modificador químico 
permanente para todas as futuras investigações usando SS-GF AAS. 
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Tabela 4. Massa característica (pg) obtida para Hg em amostras certificadas usando a análise direta de 
sólidos e diferentes modificadores químicos.  
Amostras Certificadas Pd Ir Ru Rh Sem modificador 
Buffalo River Sediment 62 87 81 84 78 
PACS-2 Marine Sediment 45 63 45 34 105 
Sewage Sludge of Industrial Origin 61 48 48 65 88 
RS-3 River Sediment 57 72 75 72 150 
City Waste Incineration Ash 58 63 73 86 99 
  
  A correlação entre os valores de absorvância integrada obtidos das cinco 
amostras certificadas, normalizada para uma massa de amostra de 1 mg, e os valores 
certificados para mercúrio, é apresentada na Figura 11. A equação da reta é Y = 0,08806 + 
0,11886.x , apresentando um R de 0,9963. Com a exceção da Sewage Sludge of Industrial 
Origin, que se afasta levemente da relação linear, a figura exibe uma excelente correlação 
entre a absorvância medida e os valores certificados para Hg. Tal curva de correlação 
poderia ser usada para calibração, como foi proposta por Maia et al.107 No entanto, as 
amostras certificadas são muito caras, e a quantidade de analito é apenas certificada num 

















Figura 11.  Correlação linear entre os valores de absorvância integrada normalizada  e os valores certificados  
para Hg em cinco amostras ambientais certificadas usando SS-GF AAS e Pd como modificador permanente; 
(a) Buffalo River Sediment, (b) PACS-2 Marine Sediment, (c) Sewage Sludge of Industrial Origin, (d) RS-3 
River Sediment e (e) City Waste Incineration Ash. 
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3.3.2 Tamanho de partícula e massa da amostra 
 
 A influência do tamanho de partícula sobre o resultado obtido para Hg é 
apresentada na Tabela 5 para a amostra certificada City Waste Incineration Ash. 
Obviamente, a recuperação de Hg da amostra sólida não é quantitativa quando a amostra 
certificada é usada sem moagem adicional. A explicação mais comum para este fato é que 
o Hg não é completamente liberado das partículas sólidas maiores na etapa da pirólise, e 
por isso não é capturado pelo modificador permanente. Esta parte não estabilizada do Hg 
pode então ser perdida antes da etapa da atomização. 
 
Tabela 5. Influência do tamanho de partícula sobre o sinal de absorvância integrada (Aint) normalizada para 
Hg na amostra certificada City Waste Incineration Ash ; média e desvio padrão de n = 3. 
Tamanho de Partícula Aint, Normalizada 
Amostra Original 2,19 ± 0,29 
≤ 50 µm 2,55 ± 0,20 
≤ 36 µm 2,41 ± 0,26 
 
 Os valores de absorvância da Tabela 5, com limite de confiança de 95%, não 
apresentaram uma diferença significativa usando tamanhos de partículas ≤ 50 e ≤ 36 µm.   
Portanto, o tamanho de partícula de ≤ 50 µm, por ser mais fácil de pulverizar amostra, foi 
adotado neste trabalho. 
O sinal de fundo nas condições empregadas neste trabalho, e com o programa de 
temperatura apresentado na Tabela 2, foi abaixo de 0,4 (leitura em absorvância) para todas 
as amostras certificadas e massas investigadas, e pode facilmente ser corrigido pelo 
corretor contínuo de fundo com lâmpada de arco de deutério. 
 O tempo de vida do tubo tratado com modificador permanente não foi determinado 
neste trabalho, visto que ele sempre excedeu ao tempo de vida das plataformas SS. As 
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3.3.3 Modificadores químicos permanentes para soluções aquosas 
 
 O uso de amostras certificadas sólidas para a calibração tem várias desvantagens 
em relação ao custo, à simplicidade e à precisão, em comparação com a possibilidade de se 
usar padrões aquosos para a calibração. A primeira tentativa de usar os mesmos 
modificadores permanentes para estabilizar o Hg em soluções aquosas falhou 
completamente, como pode ser visto na Figura 12. 
Figura 12. Curvas de pirólise para a determinação de Hg em solução aquosa com 5% v/v HNO3, usando 
(―●―) Ir, (―♦―) Pd, (―▲―) Rh, (―■―) Ru como modificadores permanentes e (―+―) Pd-Mg como 
modificador em solução. 
 
 O paládio como modificador permanente exibiu claramente a melhor estabilização 
térmica do Hg em ácido nítrico diluído, sendo o resultado idêntico ao do uso do 
modificador nitrato de paládio e de magnésio em solução. Ambos modificadores podem 
estabilizar o Hg a uma temperatura de pirólise de até 500°C. É necessário mencionar que 
esta é a temperatura da parede do tubo, e que a temperatura da plataforma SS é certamente 
mais baixa, por causa de sua massa, de seu contato restrito com o tubo de grafite e da 
passagem do gás. Nenhuma tentativa foi feita para medir a temperatura real da plataforma 
SS sob essas condições.  
 Todos os outros modificadores exibiram uma estabilização inferior, com rutênio 
apresentando o pior desempenho. Ainda que os dados da Figura 12 mostrem o paládio 
tendo o efeito estabilizador mais satisfatório, deve-se observar que o valor da massa 
característica foi duas vezes maior do que o obtido para as amostras sólidas, indicando que 
parte do Hg foi perdido, provavelmente durante a etapa de pirólise.  
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 O fato de que a absorvância integrada para o Hg tenha aumentado com o aumento 
da temperatura de pirólise para todos os modificadores (Figura 12), pode significar que a 
estabilização produzida por todos os modificadores permanentes aumentou com a 
temperatura. Se esta relação for extrapolada para temperaturas mais baixas, pode-se 
concluir que esses modificadores têm pouca capacidade de estabilização para Hg em 
solução de ácido nítrico diluído durante a etapa da pirólise. 
 Maia et al.107 não tiveram sucesso na estabilização do mercúrio em solução aquosa 
pela adição de ácido clorídrico e peróxido de hidrogênio,  e por isso essa condição não foi 
estudada. Em uma outra tentativa, a adição de ditizona foi investigada. Este quelato tem 
sido usado para a complexação do Hg,110-113 e poderia resultar também na sua estabilização 
no forno de grafite. No entanto, como pode ser visto na Figura 13, talvez exceto a 
combinação com rutênio, esta adição não tem um efeito de estabilização real sobre o Hg.  
 
Figura 13.  Curvas de pirólise para a determinação de Hg em solução aquosa com a adição de ditizona 
usando (―●―) Ir, (―♦―) Pd, (―▲―) Rh, (―■―) como modificadores permanentes e (―+―) Pd-Mg 
como modificador em solução. 
 
 É interessante observar que a ditizona teve um efeito prejudicial quando aplicada 
junto com nitratos de paládio e magnésio em solução. Aparentemente, a ditizona inibe 
completamente a capacidade de estabilização do paládio sobre o Hg, particularmente para 
paládio em solução, mas acima de uma temperatura de pirólise de   200°C ela também 
interfere com paládio como um modificador permanente. A aplicação de uma alta massa de 
ditizona, além de 0,2 µg usada aqui, não tem efeito, exceto pela produção de um fundo 
excessivamente alto, que não pode ser corrigido com o sistema de correção de fundo 
usado. 
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A solução encontrada foi a adição de permanganato de potássio às soluções 
aquosas, que é uma prática comum em CV AAS, e tem sido usado por López-Garcia et 
al.105 juntamente com nitrato de prata, como um modificador em GF AAS. Com este 
agente oxidante, juntamente com alguns dos modificadores permanentes, ou até mesmo 
sem modificador, as soluções aquosas de calibração foram estabilizadas a uma temperatura 
de no mínimo de 400°C, como mostrado na Figura 14.  
 
Figura 14.  Curvas de pirólise para a determinação de Hg em solução aquosa com a adição de 30 g L−1 
KMnO4 usando (―●―) Ir, (―♦―) Pd, (―▲―) Rh, (―■―) Ru como modificadores permanentes e 
(―●―) sem modificador. 
 
 Ao mesmo tempo, o sinal de absorvância integrada para Hg aumentou por um fator 
de dois, quando comparado com as soluções de ácido nítrico sem permanganato. O uso de 
dicromato,114-116 o qual é outro agente estabilizador freqüentemente usado para Hg, será 
futuramente investigado, para comprovar o mecanismo de estabilização de Hg em solução 
aquosa por reações de oxi-redução. 
 
3.3.4 Dados da massa característica 
 
 A Tabela 6 compara os valores da massa característica obtidos para soluções 
aquosas de Hg na presença de diferentes modificadores e agentes estabilizadores 
investigados.  
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Tabela 6.  Massas características (pg) obtidas para Hg 200 µg L−1 em solução aquosa, usando diferentes 
agentes estabilizantes e modificadores permanentes. A temperatura de pirólise usada é dada entre parênteses.  
Modificador HNO3 (5% v/v) Ditizona (250 °C) KMnO4 (300 °C) 
Sem modificador - - 72 
Pd/Mg 98 (400 °C) 352 - 
Ir 75 (300 °C) 440 58 
Pd 94 (500 °C) 235 52 
Rh 89 (250 °C) 126 55 
Ru 220 (250 °C) 101 45 
 
 O efeito estabilizador do permanganato de potássio também explica o mecanismo 
da perda de Hg da solução de ácido nítrico diluído. Como o permanganato de potássio é 
um forte agente oxidante, ele previne a redução do Hg (II) para Hg elementar, um processo 
que é bem estabelecido na literatura. Conseqüentemente, toda baixa sensibilidade 
encontrada para os padrões de Hg (ex.: em ácido nítrico diluído) foi devida à redução de 
íons Hg para metal, provavelmente pelo grafite da plataforma, e à sua perda, mais provável 
já na etapa de secagem, juntamente com a saída do vapor de água. Isto significa que 
nenhum dos modificadores permanentes, nem o nitrato de paládio e magnésio adicionados 
à solução, foram capazes de estabilizar a redução do Hg na etapa da secagem. Este 
mecanismo de perda já foi proposto por Maia,107 e parece se confirmar pelos resultados 
obtidos aqui. 
 Embora esta perda sistemática de Hg da solução aquosa, até mesmo na presença de 
modificador, não tenha sido relatada na literatura até o momento, torna-se muito óbvia 
quando os valores de massa característica publicados são comparados. Mesmo que os 
valores da massa característica dependam das dimensões do atomizador usado, a maioria 
dos tubos de grafite modernos tem dimensões similares e os dados podem ser comparados. 
 Vários pesquisadores relataram boa concordância para uma massa característica de 
aproximadamente 110 pg para Hg usando modificadores baseados em paládio,87,94,98,100,101  
que também é o valor encontrado neste trabalho, bem como nos trabalhos anteriores para 
soluções aquosas.107 Em contraste, López-Garcia et al.105 relataram uma massa 
característica de 61 pg na presença de permanganato de potássio e nitrato de prata como 
modificador, que concorda muito bem com os valores obtidos na Tabela 6 sob condições 
similares, bem como com os valores encontrados para as amostras sólidas na Tabela 4, e 
64 pg obtidos por Maia et al.107 para amostras de carvão. 
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 Todos esses valores estão em boa concordância com o valor teórico de 69 pg 
calculado através de propriedades espectroscópicas básicas por L’vov.117 Uma massa 
característica similar de 59 pg também foi relatada por Zhang et al.101, quando usaram um 
modificador que é uma mistura de (NH4)2PdCl6 + (NH4)3RhCl6 + ácido cítrico, uma 
situação não investigada aqui.  
 
3.3.5 Resultados analíticos e parâmetros de mérito 
 
 Os resultados obtidos para as amostras ambientais certificadas investigadas usando 
o paládio como modificador permanente e calibração com padrões aquosos, estabilizados 
com permanganato de potássio, são apresentados na Tabela 7.  
 
Tabela 7. Resultados (mg kg−1) obtidos para Hg em amostras ambientais certificadas, usando SS-GF AAS, 
Pd como modificador permanente, e calibração com padrões aquosos, estabilizados com 30 g L−1 KMnO4 (n 
= 3). 
Material certificado Valor certificado Valor obtido RSD % 
Buffalo River sediment 1,47 ± 0,07 1,40 ± 0,31 22 
PACS-2 Marine Sediment 3,04 ± 0,20 3,10 ± 0,73 23 
Sewage Sludge of Industrial Origin 8,62 ± 0,33 9,8 ± 0,15 1 
RS-3 River Sediment 10,3 ± 0,14 10,7 ± 0,48 4 
City Waste Incineration Ash 31,4 ± 1,1 32,4 ± 2,3 7 
 
 Embora o resultado para CRM 146 Sewage Sludge of Industrial Origin esteja fora 
do intervalo de confiança de 95 % do valor certificado, os resultados em geral são 
plenamente satisfatórios, considerando a variedade relativamente grande de amostras que 
foram investigadas, e o fato de que soluções aquosas foram usadas para a calibração. Uma 
determinação típica, incluindo pesagem e introdução da amostra no forno de grafite, leva 
em torno de 3 minutos. Até mesmo com uma alta variação dos resultados, tipicamente 
associados com a análise de amostras sólidas, o limite de detecção de 0,2 mg kg-1, baseado 
na reposta de “massa zero” de dez leituras repetitivas de uma plataforma SS vazia,118-120 é 
mais do que suficiente para o propósito de monitoramento de rotina. 





Foi desenvolvido um procedimento para a determinação de Hg em amostras de 
cinzas, esgoto e sedimento, baseado na análise direta de sólidos e calibração com padrões 
aquosos usando paládio como um modificador permanente. O permanganato de potássio 
foi adicionado às soluções aquosas para a estabilização do Hg. O método proposto cumpre 
as exigências de um procedimento rápido, apropriado à rotina intesa, para uma 
determinação confiável de Hg em uma ampla variedade de amostras ambientais. Esse 
método não necessita de preparação de amostra exceto a secagem e a moagem para a 
homogeneização, que também seria necessária se a digestão convencional da amostra fosse 
executada. Isto, e o fato de que não se adicionam reagentes contribuem para a exatidão dos 
resultados. O tempo necessário para uma única determinação, incluindo o processo de 
pesagem, é de aproximadamente 3 minutos, significando que 6-7 amostras por hora podem 
ser analisadas se três replicatas são medidas, como foi feito neste trabalho. O limite de 















Determinação de Hg e Tl em amostras ambientais certificadas usando 
ETV-ICP-MS com amostragem por suspensão, permanganato como 
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4. DETERMINAÇÃO DE Hg E Tl EM AMOSTRAS AMBIENTAIS 
CERTIFICADAS USANDO ETV-ICP-MS COM AMOSTRAGEM POR 
SUSPENSÃO, PERMANGANATO COMO MODIFICADOR E CALIBRAÇÃO 




 A determinação de elementos voláteis, particularmente mercúrio, usando ETV 
como técnica de introdução da amostra é difícil, devido à possível perda do analito durante 
as etapas de secagem e pirólise. Foi relatado, recentemente, usando a espectrometria de 
absorção atômica com forno de grafite (GF AAS) que 50% do mercúrio é perdido já na 
etapa de secagem das soluções aquosas, até mesmo na presença de modificadores, tal como 
o paládio.121 O permanganato de potássio mostrou ser um bom modificador para mercúrio, 
devido ao seu efeito estabilizante, já que é um forte agente oxidante e previne a redução do 
Hg2+ para mercúrio elementar.121 O tálio é mais estável, mas perdas significativas foram 
observadas na presença de cloreto em temperaturas próximas de 400°C, que não puderam 
ser prevenidas pelo uso de diferentes modificadores.122,123 Contudo, o uso de 
modificadores tem se tornado uma prática comum, e é indispensável na determinação de 
elementos voláteis em ETV-ICP-MS. 
 Existem algumas publicações que relatam o uso de modificadores na 
atomização/vaporização eletrotérmica, para estabilizar o mercúrio, que exibe uma 
volatilidade extraordinariamente alta. López-Garcia et al.124 determinaram mercúrio em 
suspensões de solo e sedimentos por GF AAS aplicando nitrato de prata e permanganato de 
potássio como modificadores, e usando um programa de temperatura rápido, sem a etapa 
da pirólise. Bermejo-Barrera et al.125,126 determinaram mercúrio em suspensões de 
sedimentos por GF AAS, usando paládio como modificador; no entanto, a temperatura de 
pirólise foi de 200°C. Vanhaecke et al.127 determinaram mercúrio em esgoto usando a 
amostragem sólida com ETV-ICP-MS, sem secagem e pirólise, e sem modificador, usando 
uma temperatura de vaporização de 700°C. Liao e Jang 128 determinaram cádmio, chumbo 
e mercúrio em cinza de carvão usando a amostragem por suspensão e diluição isotópica 
(ID) ETV-ICP-MS, e ainda a tioacetamida como modificador. Matousek et al.129 
estudaram o ouro e paládio/irídio como modificadores permanentes para a captura do 
mercúrio na determinação em ETV-ICP-MS. Chang e Jiang,130 estudaram ouro, níquel, 
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paládio, platina, ródio e zircônio como modificadores e escolheram a platina em solução 
para a determinação de Hg e Bi em água do mar por geração de vapor ETV-ICP-MS. 
 Existem poucas publicações sobre o uso de modificadores para a determinação de 
tálio. Entre elas, Brennfleck et al.131 estudaram a formação de oxigênio quimiossorvido na 
superfície do tubo de grafite pela adição de oxigênio, com a  finalidade de alcançar 
temperaturas de pirólise mais altas para a determinação de tálio por GF AAS. Villar et 
al.132 determinaram tálio em amostras de solo, sedimento e cinzas por GF AAS usando Pd 
como modificador e carreador. Maia et al.123 determinaram tálio em suspensões de 
sedimentos por ID-ETV-ICP-MS, usando paládio como modificador e carreador. Vale et 
al.133 investigaram o nitrato de amônio sozinho e em combinação com os metais do grupo 
da platina como modificadores para a determinação de tálio em sedimento usando GF AAS 
com correção de fundo baseado no efeito Zeeman, e Welz et al.134 investigaram os mesmos 
modificadores usando uma fonte contínua de alta resolução GF AAS. Lu e Jiang 135 
estudaram alguns ácidos orgânicos como modificadores na determinação de zinco, cádmio, 





 Um espectrômetro de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado da 
PerkinElmer Sciex ELAN 6000 (Thornhill, Toronto, Canadá) com um forno de grafite  
PerkinElmer HGA 600 MS e um amostrador automático AS-60, foi usado para todas as 
medidas. Foi usado argônio com 99,996% de pureza (White Martins, São Paulo, Brasil). A 
otimização do instrumento foi realizada usando a nebulização pneumática, exceto para a 
vazão do gás carreador. Durante a vaporização, a vazão do gás interno do forno (fixada em 
100 mL min-1) foi conduzida em direção ao plasma junto com a vazão do gás carreador, 
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Tabela 8. Parâmetros operacionais do espectrômetro 
RF Power 1000 W 
Vazão do gás:  
    Principal 15 L min-1 
    Intermediário 1,2 L min-1 
    Carreador 1,2 L min-1 
Cones amostrador e skimmer Pt 
Medida do sinal Área do pico 
Resolução 0,7 u (10% da altura do pico) 
Sweepes por leitura 1 
Dwell time 25 
Leituras por replicata 125 
Auto lens On 
 
 Foram usados tubos de grafites pirolíticos (PerkinElmer B009-1504). As 
intensidades dos isótopos 205Tl e 202Hg foram medidas. O programa de temperatura do 
vaporizador eletrotérmico é apresentado na Tabela 9. Em todas as medidas, um volume de 
20 µL da solução de calibração e da amostra em suspensão foi pipetado para dentro do 
tubo. 
 
Tabela 9. Programa de temperatura do ETV 
Etapa Temperatura, °C Rampa, s Tempo de 
permanência, s 
Vazão do gás, 
mL min-1 
Limpeza 2600 5 2 300 
Resfriamento 20 5 5 300 
Secagem 90 5 15 300 
Secagem 120 5 15 300 
Pirólise 300 (Hg), 500 (Tl) 5 35 300 
Resfriamento 20 2 10 300 
Vaporizaçãoa 1000 1 15 100 
Resfriamento 20 2 10 300 
a Leitura nesta etapa 
 
4.2.2 Reagentes e amostras 
 
 Todos os reagentes foram de grau analítico. A água (resistividade de 18,2 MΩ cm) 
foi deionizada em um sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, USA). Ácidos nítrico 
(Carlo Erba, Milão, Itália, nº 408015) e fluorídrico (Merck, Darmstadt, Alemanha, nº 334) 
foram purificados pela destilação dupla em destilador de quartzo (Küner Analysentechnik, 
Rosenheim, Alemanha,) com aquecimento abaixo do ponto de ebulição.  
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 A solução padrão de rutênio (1000 mg  L-1) usada foi da Fluka (Buchs, Suíça). 
Soluções padrão estoque (1000 mg L-1) de mercúrio e tálio foram preparadas a partir de 
reagentes de alta pureza da Spex (Edison, NJ, USA) PLK20-Hg (HgO) e PLK10-TlNO3, 
pela dissolução em ácido nítrico 2% v/v. As soluções de calibração foram preparadas por 
uma série de diluições da solução padrão estoque com ácido nírtico 5% v/v e ácido 
fluorídrico 1% v/v. 
 Para a estabilização com permanganato de potássio, uma solução de KMnO4 
(Merck) foi adicionada às soluções de calibração e amostras, e diluídas para uma 
concentração final de 30 g L-1. Para investigar o efeito do KMnO4, foram comparados, 
individualmente, os efeitos do potássio e manganês, com volumes apropriados da solução 
estoque de KBr e Mn(NO3)2.4H2O (Merck), para uma concentração final de 7,42 g L-1 de 
K e 10,42 g L-1 de Mn, respectivamente, e foram adicionados às soluções de calibração e 
amostras. 
 Os seguintes materiais de referência certificados foram investigados: MESS-2 e 
PACS-2 Marine Sediments (National Research Council, Canadá, Ottawa, Ontário), SRM 
2704 Buffalo River Sediment e SRM 1646a Estuarine Sediment (National Institute of 
Standards and Technology, Gaithersburg, MD), BCR CRM 176 City Waste Incineration 
Ash, CRM 144 R Sewage Sludge from Domestic Origin e CRM 146 R Sewage Sludge from 
Industrial Origin (Community Bureau of Reference, Bruxelas, Bélgica) e RS-3 River 
Sediment, de um teste round robin.109 
 
4.2.3 Modificador permanente 
 
 O tratamento do tubo de grafite com Ru foi realizado utilizando 25 injeções de 40 
µL de uma solução de Ru (500 mg L-1) e, a cada injeção, o programa de temperatura foi 
executado, obtendo no final uma massa de 500 µg de Ru. O programa de temperatura foi o 
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4.2.4 Preparo da suspensão 
 
 As amostras foram pulverizadas em um gral de ágata e passadas em um peneira de 
poliéster de ≤ 50 µm. As suspensões foram preparadas pela mistura de uma alíquota 
previamente pesada, contendo aproximadamente 250 mg da amostra, com 2,5 mL de ácido 
nítrico 65% m/v, 0,5 mL de ácido fluorídrico 40% m/v, diluindo-se com água para obter 
um volume final de 30 mL. Em seguida, as suspensões foram levadas para um banho ultra-
sônico durante 30 minutos. Então, as suspensões foram deixadas em repouso por 40 horas 
antes de serem medidas e, só depois desse período, é que o permanganato de potássio foi 
adicionado, obtendo uma concentração final de 30 g L-1.  
 O mesmo foi feito para a adição de K (7,42 g L-1) e Mn (10,42 g L-1) nas 
suspensões. O volume final de 50 mL foi completado com água. Desta maneira, a 
concentração de sólidos na suspensão foi de, aproximadamente, 5 mg L-1 em ácido nítrico 
5% v/v de e ácido fluorídrico 1% v/v.  
 As suspensões foram manualmente agitadas e despejadas nos copos do amostrador 
automático, onde elas foram homogeneizadas passando um fluxo de gás argônio, antes de 




 As curvas de  calibração foram estabelecidas com soluções aquosas contendo 5% 
de ácido nítrico e 1% de ácido fluorídrico, e, como modificador químico e carreador, foi 
adicionado o permanganato de potássio a uma concentração final de 30 g L-1. 
 
4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Uma suspensão do material de referência certificado SRM 2704 Buffalo River, 
preparada como descrito na parte experimental, foi usada para a otimização do programa 
de temperatura do forno do ETV e para a seleção do modificador. 
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4.3.1 Programa de temperatura do ETV 
  
 A Figura 15 apresenta as curvas de pirólise para mercúrio e tálio na suspensão de 
sedimento e na solução aquosa, contendo aproximadamente as mesmas concentrações 
dos analitos (7,35 µg L-1 de Hg e 5,30 µg L-1 de Tl) e as mesmas concentrações dos 
ácidos contidos nas suspensões.  






































































Figura 15. Curvas de pirólise para Hg e Tl em uma suspensão de sedimento Buffalo River (5 mg mL-1) e 
uma solução aquosa de concentração equivalente: A: Hg em solução aquosa; B: Hg em suspensão; C: Tl 
em solução aquosa e D: Tl em suspensão: -?- sem modificador; -?- com 0,0742 mg K; -?- com 0,2084 
mg Mn; -?- com 0,6 mg KMnO4 ; -?- com 0,6 mg KMnO4 em um tubo tratado com Ru. A temperatura de 
vaporização foi de 900°C. 
 
 As curvas foram obtidas sem modificador, com KMnO4, com K, com Mn, e com 
Ru como modificador permanente mais o KMnO4 em solução. Este estudo comparativo 
foi realizado para verificar se o efeito estabilizador observado e o aumento da 
sensibilidade foram devidos ao poder oxidante do KMnO4 ou a um efeito de carreador 
físico do K e/ou Mn. Para a otimização da temperatura de pirólise, a temperatura de 
vaporização foi fixada em 900°C. 
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 Como pode ser visto na Figura 15A, as intensidades do sinal para Hg na solução 
aquosa sem modificador, com K e Mn como modificadores/carreadores, foram baixas e 
diminuíram rapidamente a temperaturas de pirólise maiores que 200°C. Em contraste, as 
intensidades do sinal com KMnO4 na solução como um modificador/carreador em um 
tubo não tratado, bem como no tubo tratado com Ru como um modificador permanente, 
foram muito maiores, permitindo ao mesmo tempo uma temperatura de pirólise até 
300°C. 
 Isto claramente indica que a função predominante do KMnO4 é estabilizar o Hg em 
solução aquosa devido ao seu poder oxidante, e prevenir perdas já no estágio de 
secagem, como foi observado no trabalho anterior usando GF AAS.121 É difícil avaliar a 
extensão de como o KMnO4 pode também atuar como carreador, já que a concentração 
equivalente de Mn não apresentou um efeito significativo, e o K, na verdade, diminuiu o 
sinal do Hg. O fato de que as duas curvas de pirólise com KMnO4 foram idênticas, no 
tubo não tratado e no tubo com Ru como modificador permanente, indica que o Ru não 
atua como um carreador e tem pouca força de estabilização para Hg sob essas condições, 
que está novamente de acordo com as observações anteriores realizadas na GF AAS. 
 Para Hg na suspensão (Figura 15B), as curvas de pirólise sem modificador, com K 
e com Mn foram similares às curvas com solução aquosa (Figura 14A), mas as 
intensidades das suspensões foram maiores, podendo indicar que componentes da 
suspensão atuam como carreadores físicos, e/ou estabilizam o mercúrio pelo menos no 
estágio da secagem, como foi observado em GF AAS.  
 Na presença de KMnO4 a sensibilidade aumentou levemente, particularmente 
quando comparado com a suspensão na presença de Mn. No entanto, o Hg foi claramente 
estabilizado em temperaturas de pirólise maiores, embora a curva tenha uma forma um 
tanto diferente.  
 A parte surpreendente foi que sensibilidades muito menores foram obtidas com 
KMnO4 para o tubo tratado com Ru do que para o tubo não tratado, um fenômeno que é 
difícil explicar. Talvez o modificador Ru esteja retendo alguns componentes da matriz 
que serviam como carreadores na ausência deste modificador, ou o KMnO4 está reagindo 
com Ru e o grafite e volatilizando material suficiente (por exemplo K) para suprimir o 
sinal do analito.  
 Porém, o Ru não é significativamente volatilizado à temperatura de vaporização de 
1000°C, visto que as intensidades do sinal de Ru, usando um novo tubo tratado, sem 
pipetar solução (tubo seco), foram apenas de 15.000 contagens. Contudo, as intensidades 
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do sinal de Ru aumentam com a temperatura de vaporização (> 2.106 contagens a 
1200°C). Isto indica que Ru não pode atuar como carreador a 1000°C. 
 Para o tálio em solução aquosa, sem modificador e na presença de Mn, foram 
obtidas intensidades muito baixas do sinal para toda a faixa de temperatura de pirólise 
investigada de 200-600°C (Figura 15C), ao passo que intensidades razoáveis do sinal 
foram obtidas para a suspensão sob as mesmas condições (Figura 15D). Isto pode ser 
apenas devido ao fenômeno de transporte, tendo em vista que experimentos com GF 
AAS mostraram que o tálio não é volatilizado da solução aquosa até 800°C, até mesmo 
na ausência de modificador.133  
 A ausência de sinal para tálio em ICP-MS, portanto, pode apenas significar que o 
tálio não foi transportado para o ICP-MS, e que o Mn na forma de nitrato não atua como 
um carreador sob as condições escolhidas, com uma vaporização de 900ºC. Em 
contraste, o brometo de potássio aparentemente atua como carreador para tálio em 
solução aquosa, já que foi obtida uma sensibilidade muito maior quando comparada à 
suspensão sem modificador ou com Mn (Figura 15D). Em todos os casos, as intensidades 
do sinal para tálio foram muito maiores na suspensão do que na solução aquosa, 
confirmando o efeito carreador físico dos componentes da suspensão. 
 Para a solução aquosa e para a suspensão, a maior sensibilidade para tálio foi obtida 
na presença de KMnO4, e as curvas de pirólise foram similares. No entanto, as 
intensidades do sinal no tubo não tratado foram muito maiores do que aquelas obtidas 
com tubo tratado com Ru. Como a diferença entre as duas curvas é apenas o tratamento 
da superfície do tubo com Ru, a única explicação razoável para este fenômeno é uma alta 
estabilização do tálio pelo modificador Ru, resultando em uma liberação incompleta e/ou 
retardada do analito. Este efeito de alta estabilização dos analitos por modificadores 
permanentes tem sido relatado em GF AAS,136 e ele pode ser agravado no ICP-MS pelos 
problemas de transporte se o carreador é vaporizado antes do analito. Uma outra 
possibilidade poderia ser uma supressão do sinal pelo K co-volatilizado na presença de 
Ru, como discutido anteriormente para Hg. 
 Concluindo, o KMnO4 foi o melhor modificador e carreador para a determinação de 
mercúrio e tálio nas suspensões, usando calibração com soluções aquosas, já que ele 
estabiliza os dois analitos, permitindo temperaturas de pirólise maiores, e igualando as 
sensibilidades dos analitos na solução e na suspensão. Aparentemente, o KMnO4 
estabiliza os analitos na solução devido ao seu forte poder oxidante, evitando perdas do 
analito durante as etapas de secagem e pirólise. Além do mais, este efeito parece ser mais 
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eficiente do que o efeito de carreador físico, já que K e Mn não melhoram 
significativamente o transporte desses analitos do vaporizador para o plasma.  
 As curvas de temperatura de vaporização para Hg e Tl na solução aquosa e na 
suspensão, usando KMnO4 como um modificador, foram obtidas usando-se 300°C como 
uma temperatura de pirólise de compromisso. Para ambos analitos na suspensão, as 
intensidades do sinal aumentaram com a temperatura de vaporização até 1000°C e 
diminuíram levemente após esta temperatura. Por esta razão, a temperatura de vaporização 
de 1000°C foi escolhida para os experimentos seguintes. 
 
4.3.2 Tempo de repouso 
 
 Foram estudados dois tempos de repouso após o preparo das suspensões: 15 h e 40 
h. As curvas de pirólise obtidas são apresentadas na Figura 16. Após 40 h, as intensidades 
do sinal de ambos analitos foram muito maiores do que 15 h após o preparo das 
suspensões. Também é óbvio que as curvas para 40 h de tempo de repouso são muito 
similares às curvas para soluções aquosas. Isto pode ser uma evidência de que os analitos 
foram quantitativamente extraídos das partículas da amostra para a fase aquosa contendo 
ácido nítrico e ácido fluorídrico. Estudos anteriores mostraram uma extração 
aproximadamente quantitativa de Hg nas suspensões de carvão para a fase aquosa dentro 
de 48 h usando ácido nítrico 1 mol L-1.137 



























Temperatura de pirólise, °C
 
Figura 16. Curvas de pirólise para Hg (A) e Tl (B) da suspensão de Buffalo River (5 mg mL-1): -?- 15 horas; 
-?- 40 horas após a preparação da suspensão, e -?- solução aquosa de concentração equivalente; todas as 
soluções com 0,6 mg KMnO4.. A temperatura de vaporização foi de 1000°C. 
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4.3.2 Resultados analíticos e parâmetros de mérito 
 
 A determinação de Hg e Tl em materiais de referência certificados foi inicialmente 
realizada com calibração aquosa contendo 30 g L-1 de KMnO4, usando 300°C para a 
pirólise e 1000°C para a vaporização. Para o Hg, como apresentado na Tabela 10, as 
concentrações medidas estiveram em concordância com todas as amostras estudadas, 
dentro do intervalo de confiança de 95% dos valores certificados.  
 Para o Tl, no entanto, as concentrações medidas foram significativamente maiores 
do que os valores certificados sob essas condições, e não são mostradas aqui. Quando a 
temperatura de pirólise foi aumentada para 500°C e o Tl foi determinado separadamente do 
Hg, as concentrações encontradas para Tl estiveram em concordância com os valores 
certificados, como pode ser visto na Tabela 10. 
 Provavelmente, componentes da matriz na suspensão não são removidos 
eficientemente a 300°C, e afetam o sinal do Tl, pois são vaporizados juntamente com o 
analito, aumentando a eficiência de transporte. Este efeito foi evitado usando-se uma 
temperatura de 500°C. Como mostrado nas curvas de pirólise na Figura 15C e 15D, a 
sensibilidade para o Tl a uma temperatura de pirólise de 300°C foi maior na suspensão do 
que na solução aquosa. No entanto, foi obtida aproximadamente a mesma sensibilidade 
para uma pirólise de 500°C. 
 Para essas condições, os coeficientes de correlação das curvas de calibração, r2, 
foram 0,9999 para Hg e 0,9934 para Tl, dentro da faixa de calibração investigada (0,1-200 
µg L-1 para Hg e 1-15 µg L-1 para Tl). O limite de detecção (LOD) foi calculado como a 
concentração do analito correspondente a três vezes o desvio padrão para dez medidas do 
branco, dividido pela inclinação da curva de calibração. O LOD obtido foi de 0,18 µg g-1 
para Hg e 0,07 µg g-1 para Tl.  
 Obviamente, quando o procedimento proposto é aplicado a amostras reais, regras 
definidas para amostragem e preparação de amostra têm de ser seguidas, assegurando uma 
amostra final representativa e homogênea, sem contaminação ou perda do analito. Por 
outro lado, tem de se ter em mente na análise de amostras ambientais, tais como 
sedimentos, que a falta natural de homogeneidade do material, e a própria amostragem, 








Tabela 10. Concentrações obtidas, em µg g-1, para Hg e Tl em materiais de referência certificados; média e 
desvio padrão, n = 3 
Amostra Hg a Tl b 
MESS-2   
Certificado 0,092 ± 0,009 0,98 c 
Determinado < LOD 1,04 ± 0,09 
RSD% - 16 
PACS-2   
Certificado 3,04 ± 0,20 0,6 c 
Determinado 3,25 ± 0,06 0,61 ± 0,01 
RSD% 2 3 
BCR 176   
Certificado 31,4 ±1,1 2,85 ± 0,19 
Determinado 31,7 ± 2,9 2,77 ± 0,02 
RSD% 9 1 
SRM 2704   
Certificado 1,47 ± 0,07 1,06 ± 0,07 
Determinado 1,60 ± 0,11 1,05 ± 0,09 
RSD% 7 16 
SRM 1646a   
Certificado 0,04 c < 0,5 c 
Determinado < LOD 0,48 ± 0,03 
RSD% - 13 
RS-3 d   
Certificado 10,34 ± 0,14 0,68 ± 0,10 
Determinado 10,64 ± 0,75 0,75 ± 0,05 
RSD% 7 12 
CRM 146 R   
Certificado 8,62 ± 0,33 - 
Determinado 8,47 ± 0,35 < LOD 
RSD% 4 - 
CRM 144 R   
Certificado 3,14 ± 0,23 < LOD 
Determinado 2,87 ± 0,59 - 
RSD% 21 - 
aTemperatura de pirólise 300ºC. bTemperatura de pirólise 500°C. cValor informado. dRS-3 sedimento de rio 














 Foi proposto um método para a determinação de Hg e Tl em amostras ambientais 
por ETV-ICP-MS usando amostragem por suspensão e calibração aquosa.  
 A determinação tornou-se possível pela adição de KMnO4 aos padrões aquosos e 
suspensões, com a função de estabilizar os analitos. O modificador provou ser muito 
vantajoso, já que é um reagente facilmente disponível e barato, e tem mostrado ser muito 
eficiente. 
 Este método de preparação de amostra evita o consumo de tempo requerido no 
procedimento de digestão da amostra, que, no mínimo no caso do Hg, sabe-se que é 
responsável pela maioria dos resultados errôneos. O método é flexível, já que a 
concentração da suspensão pode ser facilmente variada, simples e rápido, com baixos 
limites de detecção e boa precisão. 
 Provavelmente, o mesmo procedimento pode ser aplicado para a determinação 
desses analitos em outros materiais ambientais. Acredita-se que, devido às propriedades 
muito singulares dos analitos estudados, e também devido à importância ambiental, 















Desenvolvimento de método para a determinação de Tl em carvão 
usando amostragem sólida e espectrometria absorção atômica de alta 
resolução com fonte contínua 
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5. DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO DE Tl EM 
CARVÃO USANDO AMOSTRAGEM SÓLIDA E ESPECTROMETRIA 




 Com uma fração estimada de aproximadamente 10-5 % na crosta superior da Terra, 
o tálio é um dos elementos raros, com uma abundância comparável a do mercúrio ou 
iodo.138 No ambiente natural, o tálio (I) está amplamente disperso como um substituinte 
isomórfico para K+ em micas e feldspatos, e pode ser encontrado em argilas, solos e 
granitos. O sulfeto de tálio é encontrado em quantidades variáveis em pirita, galena e 
outros minerais de sulfeto e também em carvão mineral.139 
 A principal fonte antropogênica do tálio são as emissões de processos industriais, 
tais como fundição de sulfetos de zinco e chumbo e queima de carvão.140 Calcula-se que 
1.100 toneladas por ano de tálio são emitidas para a atmosfera em todo mundo, devido ao 
processo da queima de carvão,141 apontando para a necessidade de um controle de rotina 
deste elemento no carvão. Infelizmente, existem poucos materiais certificados para carvão 
e estes ainda não apresentam o valor certificado para tálio, tornando difícil a validação dos 
métodos para a sua determinação.142 
 O tálio e muitos dos seus compostos exibem uma toxicidade relativamente alta. 
Poucos miligramas podem causar intoxicações crônicas severas, resultando, por exemplo, 
em perda de cabelo, distúrbio nervoso, visão prejudicada, e retardo no crescimento. O 
problema de contaminação tem diminuído depois de se proibir, na década de 1970, o uso 
de compostos de tálio em veneno de ratos e inseticidas. O uso de acetato de tálio como 
cosmético para depilação, bem como o seu uso terapêutico no tratamento de infecções 
causadas por fungos, tem diminuído, pois o seu uso foi freqüentemente acompanhado por 
várias intoxicações e fatalidades.138 
 O método convencional para transformar o carvão em solução inclui uma alta 
temperatura de pirólise em um forno, seguido por uma digestão ácida da cinza resultante, 
usando uma mistura de ácidos fluorídrico, nítrico e sulfúrico.143,144 Este procedimento não 
leva apenas tempo, mas também inclui o risco da perda de elementos traços voláteis, tal 
como o tálio na etapa de pirólise. Digestão ácida assistida por microondas pode apenas 
acelerar a segunda parte do processo, mas ainda requer a pirólise prévia do carvão,145 a 
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menos que o ácido perclórico seja adicionado 146,147 e/ou um longo tempo de aquecimento 
seja usado. A fusão alcalina com metaborato de lítio também tem sido proposta para 
transformar o carvão em solução;148 no entanto, a diluição relativamente alta neste 
processo e a matriz resultante não são muito adequadas para análise de traços. 
 A análise direta de amostras sólidas usando a GF AAS tem algumas vantagens 
sobre a análise de soluções nos casos quando as amostras são difíceis de digerir. Uma delas 
é a redução significativa do risco de contaminação e perda do analito. Outra vantagem é 
que o uso de agentes corrosivos e perigosos é evitado, resultando em benefícios 
econômicos e ambientais e os resultados são obtidos mais rapidamente.149 Obviamente, a 
análise direta de sólidos tem algumas limitações e as mais mencionadas são a dificuldade 
de introdução da amostra, a calibração é mais complexa e a precisão é inferior à da análise 
de soluções. 
 Contudo, já existem equipamentos disponíveis que facilitam a introdução da 
amostra sólida no forno de grafite. A calibração com padrões aquosos pode ser usada na 
análise de amostras sólidas, quando as condições são escolhidas apropriadamente.150,151 O 
desvio padrão relativo de 5-10%, que é típico para a análise direta de sólidos, é 
considerado mais aceitável para a análise de amostras naturais, tal como carvão, por causa 
da sua heterogeneidade, do que um resultado errado provocado pela contaminação ou 





 Todo o desenvolvimento do trabalho e as determinações finais foram realizados 
usando um protótipo de espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte 
contínua, construído no ISAS (Berlim, Alemanha). O protótipo é baseado no modelo AAS 
6 Vario (Analytik Jena AG, Jena, Alemanha), onde todo o compartimento óptico, incluindo 
o detector e controles associados, foram removidos e substituídos por um monocromador 
double echelle (DEMON), similar ao sistema descrito por Becker-Ross et al.66 
 No comprimento de onda do tálio, 276,787 nm, a resolução por pixel foi de 2,1 pm, 
e foi usada uma fenda intermediária de 230 µm, tornando possível uma avaliação 
simultânea de 200 pixels, correspondendo a ± 0,2 nm próximo ao comprimento de onda 
analítico, no pixel nº 250. A absorção de tálio foi medida usando o pixel central e o pixel 
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central ± 1, ou seja, sobre um intervalo espectral de aproximadamente 6 pm. Contudo, 
apenas os dados obtidos usando o pixel central ± 1 são apresentados neste trabalho, por 
causa da melhor razão sinal-ruído obtida sob essas condições;  
 O sistema permite gravar até 500 varreduras subseqüentes com um mínimo de 
integração de 10 ms por varredura. Uma característica muito importante do software é que 
todos os dados de uma medida podem ser armazenados no computador, e os parâmetros 
como a janela de integração e pixels usados para a medida correção de fundo podem ser 
otimizados após a medida. 
 Todos os experimentos foram realizados usando tubos de grafite pirolítico para a 
amostragem sólida (Analytik Jena AG, Part Nº 07-8130325), e as amostras foram 
introduzidas sobre plataformas de amostragem sólida (Analytik Jena AG, Part Nº 407-
A81.312), usando um par de pinças pré-ajustáveis, que é parte de acessório de amostragem 
sólida do SSA 5. As amostras sólidas foram pesadas diretamente sobre as plataformas 
usando uma microbalança M2P (Sartorius, Göttingen, Alemanha). As soluções de 
calibração e solução de modificador (Pd) foram pipetadas manualmente sobre a 
plataforma. Em todos os casos, a massa da amostra foi usada para calcular a absorvância 
integrada normalizada para cada medida (ou seja, absorvância integrada calculada para 1 
mg da amostra). 
 Argônio com uma pureza de 99, 996% (White Martins, São Paulo, Brasil) foi usado 
como gás de purga. O programa de temperatura do forno de grafite foi otimizado para a 
determinação de tálio em carvão e é apresentado na Tabela 11.  
 
Tabela 11. Programa de temperatura do forno de grafite para a determinação de tálio em carvão usando a 
análise direta de sólidos e HR-CS AAS. 






Vazão do gás,  
L min-1 
Secagema 100 10 20 2,0 
Secagem 150 30 10 2,0 
Pirólise 700 100 30 2,0 
Auto Zero 700 100 1 0 
Atomizaçãob 1700,c 1650d, 1600e 2000 7,c,d 12e 0 
Limpeza 2500,c,d,e 1000 4 2,0 
a Para soluções aquosas e Pd adicionado em solução como modificador químico, esta etapa foi omitida 
quando as amostras sólidas foram analisadas sem modificador ou com Ru como modificador permanente; b 
sinal de absorvância integrado gravado nesta etapa; c sem modificador; d Ru como modificador permanente; e 
Pd como modificador químico adicionado em solução (5 µg). 




 O programa de temperatura para o tratamento da plataforma de amostragem sólida 
com Ru (modificador permanente) é apresentado na Tabela 12. Uma massa total de 400 µg 
do modificador foi aplicada usando 8 injeções de 50 µL da solução de Ru (1000 mg L-1) e,  
para cada injeção, o programa de temperatura foi executado. 
 
Tabela 12. Programa de temperatura do forno de grafite para o tratamento da plataforma de amostragem 
sólida com Ru como modificador permanente. 
Temperatura, °C Rampa, °C s-1 Tempo de 
permanência, s 
Vazão do gás, L min-1 
100 10 10 2,0 
150 30 20 2,0 
250 30 20 2,0 
1000 50 10 2,0 
2000 30 5 2,0 
 
5.2.2 Reagentes e materiais certificados 
 
 Foram usados reagentes de grau analítico. A água (resistividade de 18,2 MΩ cm) 
foi deionizada em um sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, USA). Ácido nítrico 
(Carlo Erba, Milão, Itália, nº 408015) foi purificado pela destilação dupla em destilador de 
quartzo (Küner Analysentechnik, Rosenheim, Alemanha), com aquecimento abaixo do 
ponto de ebulição. A solução padrão de tálio de 1000 mg L-1 foi preparada do nitrato de 
tálio (Merck) em 5% v/v de HNO3.  
 Uma solução padrão de rutênio de 1000 mg L-1 (Fluka Buchs, Suíça) foi usada 
como modificador permanente. O Pd, usado como modificador químico adicionado em 
solução, foi preparado pela diluição de 1000 mg L-1 de Pd (Fluka) em 0,05% (v/v) de 
Triton X-100. As soluções de calibração foram preparadas por uma série de diluições da 
solução estoque em 5 %  v/v de HNO3. 
 Os seguintes materiais certificados foram usados: BCR Nº 40 Trace elements in 
coal, BCR Nº 180 Gas Coal, BCR Nº 181 Coking Coal e BCR Nº 1812 Steam Coal 
(Community Bureaus of Reference, Bruxelas, Bélgica); SARM 18 Coal Witbank, SARM 
19 Coal O.F.S. e SARM 20 Coal Salsoburg (South África Bureau of Satandards, Pretória, 
África do Sul); NIST SRM 1630a Trace Mercury in Coal, SRM 1632b Trace Elements 
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Coal e NIST SRM 1635 Trace Elements in Coal (National Institute for Standards and 
Tecnology, Gaithersburgh, MD, EUA). Além disso, duas amostras de carvão foram 
investigadas, um carvão brasileiro da mina de Candiota no Rio Grande do Sul, chamado de 
“Candiota”, e um carvão de Spitzbergen, Noruega, chamado “Spitzbergen”. Também foi 
investigado o material certificado NIST SRM 1633b Constituent Elements in Coal Fly Ash, 
pois este material possui um valor informado para tálio. Para todos os experimentos, as 
amostras foram moídas em gral de ágata e passadas em peneira de poliéster com um 
tamanho de partícula ≤ 50 µm. 
 
5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
5.3.1 Desenvolvimento do método 
 
 Além dos padrões aquosos, dois carvões, BCR-180 e SARM-19, foram usados para 
o desenvolvimento do método e otimização. O modelo geral da absorvância versus o 
tempo para o carvão, na faixa espectral de ± 0,2 nm (± 200 pixels) próximos à linha do 
tálio de 276,787 nm é apresentado na Figura 17. 
 
 
Figura 17. Sinais de absorvância obtidos para o carvão BCR-180 em 276.787 ± 0.2 nm usando uma 
temperatura de pirólise de 600 °C e uma temperatura de atomização de 1700 °C. 
 
 O sinal do tálio foi precedido no tempo por uma forte absorção não específica, que 
foi “contínua”, ou seja, apresentou a mesma absorvância sobre todos os 200 pixels 
Tl 
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considerados para a medida. Em temperaturas de pirólise ≤ 600°C este fundo resultou em 
um sinal de ruído de ∼ 1 s após o começo da etapa da atomização. Isto contrastou com o 
segundo “evento” espectral que apareceu após o sinal de atomização do tálio, que exibiu 
uma estrutura fina pronunciada e foi obviamente devida ao espectro de absorção de uma 
molécula gasosa. A absorção atômica de tálio foi, pelo menos neste caso, razoavelmente 
bem separada no tempo de ambos fenômenos não específicos. A extensão na qual esse 
fenômeno poder ser observado e como o mesmo pode influenciar a determinação do tálio 
dependeu de cada carvão, do programa de temperatura e do modificador usado. A 
otimização desses parâmetros foi o objetivo deste trabalho. 
 As curvas de pirólise e atomização para uma solução aquosa de tálio foram medidas 
sob as mesmas condições usadas para a amostragem sólida, ou seja, a solução foi injetada 
sobre a plataforma de amostragem sólida e inserida em um tubo de amostragem sólida. 
Essas curvas são apresentadas na Figura 18, com paládio adicionado em solução, com Ru 
como modificador permanente e sem modificador. 

























Figura 18. Curvas de pirólise e atomização para 1,0 ng Tl em ácido nítrico 5% v/v; sem modificador, com Pd 
adicionado em solução, e com Ru como modificador permanente. 
 
 Foram observadas perdas significativas de tálio na curva de pirólise sem 
modificador em temperaturas maiores que 600°C, enquanto que se pode usar uma 
temperatura de pirólise de no mínimo 1000°C na presença de modificador. A temperatura 
ótima de atomização foi, para as três condições, entre 1600-1800°C. 
 As curvas de pirólise e atomização para tálio nos carvões SARM-19 e BCR-180, 
determinadas por amostragem de sólidos, são apresentadas na Figura 19. Todos os pontos 
são a média de no mínimo três medidas individuais. As curvas de pirólise exibiram um 
Capítulo 5.  Investigação 3: HR-CS AAS 
______________________________________________________________________ 
80 
comportamento uniforme, podendo alcançar temperaturas de pirólise de no mínimo de 
800°C, sem perdas significativas de tálio. Foi escolhida uma temperatura de pirólise de 
700°C, pois a separação do pulso de absorção de tálio das estruturas moleculares foi um 
pouco melhor. 
 










 SARM 19 com Pd
 BCR 180 com Pd
 SARM 19 com Ru
 BCR 180 com Ru
 SARM 19 sem



















Temperatura, °C  
Figura 19. Curvas de pirólise e atomização para os materiais de referência SARM-19 e BCR-180; sem 
modificador, com Pd adicionado em solução e com Ru como modificador permanente. 
 
 As curvas de pirólise iniciaram em 600°C por causa de um fundo excessivo 
causado pela “fumaça” que era observada no início da etapa de atomização para 
temperaturas de pirólise mais baixas, resultando em sinais com ruído excessivo. Até 
mesmo na temperatura de 600°C o sinal de fundo foi muito alto em alguns casos (ver 
Figura 17), mas dependeu muito de cada carvão investigado e esse fundo foi muito maior 
na ausência do que na presença de modificador. 
 A Figura 20 apresenta perfis de absorvância versus tempo para o carvão BCR-180, 
gravado no pixel central, ou seja, no comprimento de onda analítico, com e sem correção 
de fundo. O fundo foi bem acima de 2 unidades de absorvância, isto é, a intensidade da 
radiação transmitida foi significativamente menor que 1%, e essa absorção de fundo cai 
para 1 após aproximadamente 1,5 s depois de começar a etapa de atomização. Por esta 
razão, um sinal bastante variável foi obtido após a correção de fundo no princípio da etapa 
de atomização.  
 No entanto, como o tempo de integração do sinal do analito pode ser selecionado 
após a medida feita e como o sinal do analito aparentemente foi bem separado do fundo, a 
medida de absorvância integrada não foi afetada pelo alto fundo, como pode ser visto na 
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Figura 19, pois os dados para BCR-180 determinados a uma temperatura de pirólise de 
600°C não foram significativamente diferentes daqueles com temperaturas de pirólise 
maiores.  
















Figura 20. Absorvância sobre o tempo gravado no pixel central (276.787 nm) para o carvão BCR-180; sem 
modificador; temperatura de pirólise de 600°C, temperatura de atomização de 1700°C; (a) sem correção de 
fundo; (b) com correção de fundo usando pixel No. 260; as barras verticais indicam a janela usada para a 
integração sinal do analito. 
 
 O tempo de integração determinado para BCR-180 pode na verdade ser usado para 
todas as amostras de carvão, indicando que este sinal de fundo, embora diferente em 
magnitude para várias amostras de carvão, exibiu o mesmo comportamento em relação ao 
tempo para todas essas amostras. Este tipo de otimização da janela de integração após a 
medida não está disponível no software dos equipamentos convencionais de AAS, sendo o 
desenvolvimento do método, portanto, muito mais difícil nestes equipamentos. 
 A Figura 21 mostra os mesmos experimentos para o carvão SARM-19, que exibiu 
um fundo menor, mas com um máximo ainda próximo de 2 unidades de absorvância, que 
não pode ser corrigido pelo corretor de fundo contínuo com lâmpada de deutério, mas que 
provavelmente pode ser corrigido pelo corretor de fundo baseado no efeito Zeeman. No 
entanto, como o fundo varia muito rapidamente com o tempo, até mesmo esta técnica 
baseada no efeito Zeeman pode apresentar alguns problemas por causa da sua natureza 
seqüencial.152 Como a medida do fundo e a correção na HR-CS AAS são simultâneas, o 
sinal do analito corrigido não exibe distorção devida ao fundo, eliminando-se um dos 
grandes problemas da AAS convencional. 
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 A absorção de fundo foi reduzida significativamente quando o Pd em solução foi 
usado como modificador, que pode ser mais provável devido ao ácido nítrico introduzido 
junto com este modificador, que contribuiu com a remoção de espécies interferentes 
(provavelmente carbono) antes da etapa de atomização. Quando as temperaturas de pirólise 
foram ≥ 700°C, não houve a presença significativa de fundo antes da atomização do 
analito, independente se um modificador foi usado ou não. 
  
















Figura 21. Absorvância versus o tempo gravado no center pixel (276.787 nm) para o carvão SARM-19; sem 
modificador; temperatura de pirólise de 600°C, temperatura de atomização de 1700°C; (a) sem correção de 
fundo; (b) com correção de fundo usando o pixel No. 260; as barras verticais indicam a janela usada para a 
integração do sinal do analito. 
 
 As curvas de atomização para tálio (Figura 19), com poucas exceções, exibiram 
uma diminuição na absorvância integrada com o aumento da temperatura de atomização de 
1500°C para 1900°C, o que é típico para elementos voláteis por causa do aumento da perda 
de átomos do analito devido à maior difusão em temperaturas mais elevadas. A única 
exceção foi com o modificador Pd, onde o valor da absorvância integrada exibiu um 
aumento para uma temperatura de atomização de 1800°C, em comparação com 
temperaturas mais baixas de atomização.  
 A explicação para este fenômeno pode ser encontrada na Figura 22, onde são 
apresentados sinais de absorvância versus tempo para o carvão BCR-180, com cinco pixels 
individuais, o pixel central e os dois “vizinhos” de cada lado. É obvio que, sob essas 
condições, o fundo estruturado não foi bem separado no tempo do sinal do analito, que é 
Capítulo 5.  Investigação 3: HR-CS AAS 
______________________________________________________________________ 
83 
particularmente evidente para os pixels 251 e 252, e o aumento na absorvância integrada 
foi causado pelo fundo. Situações como esta não podem ser manipuladas pelos sistemas de 
correção de fundo disponíveis comercialmente. 





















 Pixel 251 
 Pixel 252 
 
Figura 22. Absorvância versus tempo gravado com cinco pixels individuais, o pixel central (276.787 nm) e 
os dois pixels vizinhos de cada lado, para o carvão BCR-180 com Pd adicionado em solução como 
modificador; temperatura de pirólise de 700°C, temperatura de atomização de 1800°C; as barras verticais 
indicam a janela usada para a integração do sinal do analito. 
 






















Figura 23. Absorvância versus tempo gravado com cinco pixels individuais, o pixel central (276.787 nm) e 
os dois pixels vizinhos de cada lado, para o carvão SARM-19 sem modificador; temperatura de pirólise de 
800°C, temperatura de atomização de 1800°C; as barras verticais indicam a janela usada para a integração do 
sinal do analito. 
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 A separação insuficiente do sinal do analito da estrutura molecular, e o atraso da 
atomização do tálio foram devidos ao poder de estabilização do modificador Pd para o 
tálio, que neste caso, pareceu ser uma desvantagem. A confirmação desta raciocínio pode 
ser feita pela análise dos sinais de absorvância apresentados na Figura 23, para o carvão 
SARM-19 sem o uso do modificador, onde o sinal do analito foi bem separado no tempo 
das estruturas moleculares. 
 Levando em consideração a forma do pico e a separação da absorção atômica da 
estrutura molecular, uma atomização de 1700°C foi escolhida na ausência do modificador, 
e as temperaturas de 1600°C e 1650°C foram selecionadas para os modificadores Pd e Ru 
respectivamente. 
 
5.3.2 Espectro de absorção molecular 
 
 A forte absorção molecular, que apareceu no princípio da etapa de atomização 
quando as temperaturas de pirólise < 700°C foram usadas, é devida, provavelmente, ao 
espalhamento da radiação pela fuligem e outras partículas geradas pela pirólise do carvão. 
Usando uma temperatura de pirólise suficientemente alta, este fundo pode ser reduzido a 
um grau que pode facilmente ser corrigido, pois ele continua dentro do intervalo espectral 
observado. Isto foi diferente do fundo que apareceu depois do sinal do analito, mais ou 
menos separado no tempo dependendo das condições usadas. 
  Este fundo apresentou uma estrutura fina pronunciada que não pode ser 
manipulada pelo sistema de correção contínua da AAS convencional (deutério), pois um 
dos requisitos para este sistema de correção é que o fundo seja contínuo sobre toda a 
largura da banda espectral. A correção com a lâmpada de deutério poderia neste caso 
subtrair a média do sinal de fundo sobre toda a largura da banda espectral da média da 
absorvância no comprimento de onda analítico. No entanto, como não houve absorção de 
fundo na linha analítica quando as condições escolhidas foram apropriadas, poderia ser 
observada uma sobre-correção significativa, manifestando-se por um desvio da linha base 
para valores negativos, como foi observado em experimentos preliminares. 
 Em HR-CS AAS, este fundo não tem influência sobre o sinal do analito pois ele 
pode ser separado pelo comprimento de onda e tempo, usando um programa de 
temperatura otimizado. No entanto, ainda foi necessário encontrar pelo menos um pixel da 
vizinhança analítica que não fosse influenciado pela estrutura molecular, com a finalidade 
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de corrigir o fundo contínuo, como foi visto nas Figuras 20 e 21. O único pixel que pode 
ser seguramente usado para esta proposta foi o nº 260, correspondendo ao comprimento de 
onda de 276,8085 nm, que é apresentado na Figura 21 para o carvão SARM-19; o pixel 
central (nº 250), onde a absorvância do analito foi medida, e os pixels de correção foram 
marcados na Figura 24 (vermelho: pixel central; verde: pixel de correção). 













Comprimento de onda, nm













Comprimento de onda, nm
 
Figura 24. Espectro de absorção molecular gravado durante a etapa de atomização na vizinhança do 
comprimento de onda do tálio em 276.787 ± 0.2 nm; temperatura de pirólise de 800°C, temperatura de 
atomização de 1800°C; a) carvão SARM-19 sem modificador; b) sedimento HISS-1  + 20 µg KHSO4. 
 
 Não houve uma tentativa, neste trabalho de identificar a molécula gasosa que 
causou este fundo estruturado, mas as estruturas foram similares àquelas observadas por 
Welz et al.142 na determinação de tálio em sedimentos marinhos. Uma comparação direta 
pixel a pixel não foi possível, pois a resolução dos dois instrumentos não era idêntica. 
Como Welz et al.65 concluíram que as estruturas resultaram da molécula gasosa de SO2, foi 
usado então um material de referência, o sedimento HISS-1, que exibiu a presença dessas 
estruturas moleculares com a adição de 20 µg de KHSO4 e atomizado sob as mesmas 
condições que as amostras de carvão. A estrutura molecular obtida desta maneira,  
apresentada na Figura 24(b), é idêntica à da Figura 24(a) indicando que pode ser originada 
de uma molécula que contém enxofre. O software do instrumento permite armazenar tal 
espectro de referência e subtrair do espectro da amostra, usando a correção dos mínimos 
quadrados.64,142 Esta característica não foi usada neste trabalho, pois sob as condições 
otimizadas o sinal do analito foi bem separado no tempo da estrutura de fundo, não sendo 
necessária essa correção adicional. 
 
 
   • •
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5.3.3 Resultados Analíticos 
 
 Para efeito de comparação, a Tabela 13 apresenta os resultados obtidos por Maia et 
al.153, usando ID-ETV-ICP-MS e a calibração com adição do analito (Add), e resultados 
obtidos no AAS convencional, com a análise direta de sólidos, temperatura de pirólise de 
800°C, temperatura de atomização de 1500°C e calibração com sólido, usando o carvão 
BCR-180 como material de calibração. O valor de 0,39 µg g-1 de tálio determinado por ID-
ETV-ICP-MS para o carvão BCR-180 foi adotado como o “valor verdadeiro”, pois a ID 
(diluição isotópica) foi considerada ser exata para esta proposta.  
 
Tabela 13. Comparação dos resultados obtidos para quatro amostras de carvão (média e SD de n = 5) usando 
a análise direta de sólidos GF AAS convencional; sem modificador, com Pd adicionado em solução e Ru 
como modificador permanente. O carvão BCR-180 foi usado para a calibração sólida com o valor de 
referência de 0.39 µg g–1 obtido por Maia et al.153 usando amostragem por suspensão e ID-ETV-ICP-MS. 
Valor de referência; µg g–1 
(da ref.153) 




ID Add Sem Pd Ru 
SARM 19 0,48 ± 0,01 ― 0,59 ± 0,03 0,47 ± 0,03 0,59 ± 0,03 
SARM 20 0,28 ± 0,01 ― 0,36 ± 0,03 0,28 ± 0,05 0,35 ± 0,04 
BCR-40 0,61 ± 0,01 ― 0,25 ± 0,02 0,55 ± 0,07 0,25 ± 0,02 
BCR-180 0,39 ± 0,01 0,44 ± 0,03 Calibração Calibração Calibração 
BCR-181 0,58 ± 0,01 0,52 ± 0,04 0,53 ± 0,02 0,60 ± 0,09 0,61 ± 0,08 
 
 Não foi possível realizar a determinação de tálio usando a SS-GF AAS 
convencional com calibração com padrões aquosos, pois houve diferença significativa na 
inclinação entre as curvas com padrões aquosos e com carvão, na presença de ambos 
modificadores. Na ausência de modificador, não houve uma diferença significativa na 
inclinação das duas curvas; no entanto, a calibração com padrões aquosos foi obtida com 
uma temperatura de pirólise de 800°C, onde já ocorrem perdas de tálio e a sensibilidade foi 
de apenas 60% da obtida com os outros modificadores. Deste modo, a calibração com o 
carvão BCR-180 como padrão sólido foi usada para as determinações. 
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 Os valores obtidos com Pd como modificador na Tabela 13 não apresentaram 
diferenças significativas em relação aos valores de referência, usando-se o teste T de 
Student, com 95% de confiança (t ≥ 2,776). No entanto, exceto para BCR-181 com Ru, os 
resultados obtidos sem modificador e com Ru foram significativamente diferentes. Além 
disso, os valores para SARM-19 e SARM-20 foram bastante altos, e para BCR-40 foram 
baixos demais. Provavelmente, o número de amostras investigadas aqui, que foi 
determinada pela disponibilidade de materiais de referência, foi muito pequeno para se 
chegar a uma conclusão final. 
 Os resultados analíticos obtidos para a determinação de tálio em HR-CS AAS em 
nove amostras de carvão (sem valor certificado ou informado para tálio), duas amostras 
reais e uma amostra de cinza de carvão (com valor informado), usando a análise direta de 
sólidos, calibração com padrões aquosos, sem modificador, com paládio adicionado em 
solução e com rutênio como modificador permanente, são apresentados na Tabela 14. 
 
Tabela 14. Resultados para tálio em carvão (média e SD de n = 3) usando a HR-CS AAS e análise direta de 
sólidos, sem modificador, com paládio adicionado em solução, rutênio como modificador permanente e 
calibração com padrões aquosos. 
Valor determinado, µg g-1 RM ou Amostra 
Sem modificador Pd Ru 
BCR 180a 0,45 ± 0,01 0,50 ± 0,01 0,50 ± 0,01 
BCR 181b 0,51 ± 0,04 0,54 ± 0,03 0,55 ± 0,03 
BCR 182 0,20 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,19 ± 0,02 
SARM 18 0,13 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,09 ± 0,01 
SARM 19c 0,54 ± 0,01 0,56 ± 0,02 0,62 ± 0,01 
SARM 20d 0,33 ± 0,01 0,33 ± 0,01 0,34 ± 0,01 
NIST 1630 0,45 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,46 ± 0,02 
NIST 1632b 0,21 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,18 ± 0,01 
NIST 1633be 4,3 ± 0,5 5,6 ± 0,2 4,9 ± 0,3 
NIST 1635 0,05 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,01 ± 0,01 
Candiota 0,89 ± 0,01 0,97 ± 0,02 0,99 ± 0,03 
Spitzbergen 0,34 ± 0,01 0,37 ± 0,01 0,35 ± 0,01 
Valores de referência:153 a 0,39 ± 0,01 (ID), 0,44 ± 0,03 (Add); b 0,58 ± 0,01 (ID), 0,52 ± 0,04 (Add); c 0,48 ± 
0,01 (ID); d 0,28 ± 0,01 (ID); e Valor informado: 5,9.  
Add = Adição do analito 
ID = Diluição isotópica 
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 Não houve diferença significativa nos resultados obtidos com as três condições, 
sem modificador, com Pd adicionado em solução e com Ru como modificador permanente, 
demonstrando a robustez da técnica e indicando que este tipo de determinação pode ser 
realizada sem modificador e usando calibração com padrões aquosos. A concordância com 
os valores de referência (disponíveis) foi razoável, considerando a incerteza desses valores. 
 
5.3.4 Parâmetros de Mérito 
 
 A precisão, obtida na análise de vários carvões certificados e amostras, é refletida 
no desvio padrão dos resultados da Tabela 14. Com poucas exceções, o desvio padrão das 
três medidas foi tipicamente 0,01 µg g-1, correspondendo a um desvio padrão relativo de 
5%. Este valor é aceitável para a análise direta de sólidos, particularmente se ele é baseado 
em apenas três replicatas. Levando em consideração o programa de temperatura 
apresentado na Tabela 11, aproximadamente 8 amostras por hora podem ser analisadas em 
triplicata sem modificador ou com Ru como modificador permanente, e 5-6 amostras com 
Pd adicionado em solução, incluindo o procedimento de pesagem. 
 As equações de regressão linear e os coeficientes de correlação para as soluções de 
calibração sob as três condições analíticas são apresentados na Tabela 15. A massa 
característica obtida usando o pixel central apenas para a avaliação foi de 12 pg, que 
concorda muito bem com o valor de 13 pg publicado na literatura.147 No entanto, uma 
massa característica bem melhor, de 5,5 pg, foi obtida usando o pixel central ± 1, 
demonstrando a possibilidade de melhorar a sensibilidade em HR-CS AAS. 
 
Tabela 15. Equações de regressão linear e coeficientes de correlação R para soluções aquosas de tálio usando 
a  HR-CS AAS sem modificador, com Pd adicionado em solução e Ru como modificador permanente.  
Modificador Equação de regressão linear R 
Sem A = -0,0359 + 0,9726 m 0,9922 
Pd A = -0,0101 + 0,9258 m 0,9996 
Ru A = 0,0212 + 0,8152 m 0,9983 
A é absorvância integrada e m é massa do analito em ng 
 
 A definição convencional de limite de detecção (LOD) como a massa do analito ou 
concentração, que corresponde a um sinal igual a três vezes o desvio padrão de no mínimo 
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10 medidas de um branco, não pode ser aplicada para a técnica de amostragem sólida por 
causa do termo “branco” neste contexto. Como é difícil encontrar um “branco da amostra”, 
ou seja, neste caso um carvão que tenha o analito em nível não detectável, Kurfürst 154 
propôs o uso da resposta de “massa zero” como medida do valor do branco, isto é, a 
plataforma de amostragem sólida vazia (com modificador se aplicável) inserida 
repetidamente dentro do forno.  
 Felizmente, no presente trabalho, tem-se um carvão, NIST SRM 1635, onde a 
quantidade de tálio foi muito próxima ao LOD. Então, foram usados dois diferentes 
procedimentos para calcular o LOD, a “resposta de massa zero” e usando o SRM 1635 
como o branco da amostra.  Os resultados são apresentados na Tabela 16, sem modificador 
e com os dois modificadores usados neste trabalho. 
 
Tabela 16. Limite de detecção (LOD) usando a “resposta de massa zero” (plataforma vazia) e NIST SRM 
1635 como branco da amostra; n = 10. 
 LOD, µg g-1 LOD, pg 
Plataforma vazia 0,009 9 
NIST 1635 sem modificador 0,010 10 
NIST 1635 com Pd 0,008 8 
NIST 1635 com Ru 0,011 11 
 
 Aproximadamente o mesmo LOD de 10 pg foi obtido em todos os casos, 
demonstrando a possibilidade do cálculo do LOD através da “resposta de massa zero” para 
a análise direta de amostras sólidas. É bom mencionar que, quando apenas o pixel central 
foi usado para avaliação, o LOD foi duas vezes maior em relação ao pixel central ± 1, 
mostrando que o pixel central ± 1 não apenas melhora a sensibilidade, mas também a razão 












 A HR-CS AAS demonstrou ser uma poderosa ferramenta na detecção e eliminação 
de interferências espectrais e também para o desenvolvimento de métodos em GF AAS. A 
otimização dos parâmetros do instrumento é bastante facilitada pela possibilidade de 
alterar condições tais como o início e o fim da integração do sinal e os pixels usados para a 
correção do fundo e da medida, depois de ter armazenado os dados medidos. Embora não 
sendo disponíveis materiais certificados para a validação do procedimento proposto, os 
resultados pareceram exatos, concordando bem com os resultados disponíveis obtidos por 
ID-ETV-ICP-MS. Não foi necessário o uso de modificador após a otimização do programa 
e soluções aquosas puderam ser utilizadas para a calibração na análise direta de sólidos. 
Espera-se que outras tarefas analíticas complexas em GF AAS possam ser resolvidas da 
mesma maneira com a HR-CS AAS. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 
 
• Modificadores químicos permanentes podem ser utilizados na análise direta de 
sólidos em GF AAS; 
• O permanganato de potássio estabilizou o mercúrio em solução e com isso foi 
possível utilizar a SS-GF AAS e calibração com padrões aquosos para a sua 
determinação; 
• O permanganato de potássio provou ser vantajoso pois é facilmente disponível 
e barato; 
• A análise direta de sólidos reduziu o tempo de análise, minimizando a 
possibilidade de resultados errôneos que poderiam ocorrer no procedimento da 
digestão da amostra, principalmente no caso do mercúrio, devido à sua alta 
volatilidade; 
• O mesmo procedimento na determinação de mercúrio, utilizando o 
permanganato de potássio, pode ser adotado para a ETV-ICP-MS com 
amostragem por suspensão; 
• O permanganato de potássio também possibilitou a determinação de tálio em 
amostras ambientais por ETV-ICP-MS, com amostragem por suspensão ; 
• A HR-CS AAS permitiu a detecção e eliminação de interferências espectrais na 
determinação de tálio em carvão;  
• A HR-CS AAS facilitou a otimização dos parâmetros do instrumento, pois foi 
possível alterar as condições depois das medidas realizadas; 
• A calibração com padrões aquosos também foi possível na determinação de 
tálio em carvão usando a análise direta de sólidos, e os resultados foram 
concordantes com os obtidos por ID-ETV-ICP-MS. 
• Provavelmente, em outros desenvolvimentos, problemas mais complexos em 
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